PermaFlo™ Purple
Anatomical Indicating Composite

Product Description
PermaFlo™ Purple composite is a 68%
filled, light-cured, radiopaque, thixotropic,
methacrylate-based flowable composite
with Ty average particle size. Its color aids in
|denuk}| ﬁ root canal orifices when restoring
a tooth following an endodontic procedure.
For all products described, carefully read
and understand all instructions and SDS
information prior to use.
Delivery Form(s)
+ 1.2 ml delivery syringe
« Delivery tip:
© Micro 20 ga tip
Indications for Use/Intended Purpose
Restorative composites are used for direct,
and indirect restorations in both the anterior
and posterior regions.
PermaFlo Purple can be used for anterior
and posterior restorations following
endadontic procedures.
Contraindications
« Do not use on patients with known
sensitivity to methacrylates or other
resins. If dermatitis, rash, or other
allergic reaction is observed, rinse
exposed area thoroughly and have
atient consult their ph{S\c\an.
or patients or users with allergy
concerns, refer to product
allergen document available at
www.ultradent.com. If allergic reaction
is observed, rinse exposed area
thoroughly with water and have the
patient consult their physician.
Warnings and Precautions
* Resins can be sensitizing. Do not use
on patients with a known sensitivity
to acrylates or other resins. If allergic
reaction, dermatitis, or rash develops,
have patient consult their physician.
« To avoid cross-contamination, use clean
g\oyes and a clean instrument.
« Redirect overhead light to prevent
remature polymerization. )
« To optimize bond to each succeeding

PermaFlo™ Purple
Composito indicativo anatomico

Descrizione del prodotto
1l composito PermaFlo™ Purple & un composito
fluido a base di metacrilato, riempito al 68%,
fotopolimerizzabile, radiopaco, con particelle di
dimensione media di 1. II suo colore aiuta a
identificare gli orifizi del canale radicolare quando si
restaura un dente dopo una procedura endodontica.
Per tutti i prodotti descritti, prima dell'utilizzo,
leggere attentamente e comprendere tutte le
isfruzioni e le informazioni contenute nella scheda
disicurezza.
Modalita di erogazione

« Siringa di erogazione da 1,2 ml

+ Puntale di erogazione:

o Puntale micro 20 ga

Indicazioni per I'uso/Scopo previsto
1 compositi da restauro vengono utilizzati per restauri
diretti e indiretti sia nella regione anteriore che in
quella posteriore,
PermaFlo Purple pud essere utilizzato per
restauri anteriori e posteriori a seguito di
procedure endodontiche.
Controindicazioni

« Non usare su pazienti con sensibilita accertata
verso metacrilati o altri tipi di resine. Se
vengono riscontrate dermatiti, eruzioni
cutanee o altre reazioni allergiche, sciacquare
abbondantemente [area esposta e chiedere al
pazene i comsulare | proprio medio

er pazienti o utenti con problemi di allergie,

fare riferimento al documento sugli allergeni
presenti nel prodotto disponibile allindirizzo
www.ultradent.com. Se si manifestano reazioni
allergiche, lavare accuratamente con acqua la
7ona interessata e far controllare il paziente
da un medico.
Avvertenze e precauzioni

* Le resine possono essere sensibilizzanti
Non utilizzare su pazienti con sensibilita nota
agli acrilati 0 ad altri tipi di resine. In caso
direazioni allergiche, dermatiti o eruzioni
cutanee, il paziente deve consultare il
proprio medio

er evitare la contaminazione incrociata,

utilizzare guanti puliti e uno strumento pulito.
Allontanare la lampada del riunito per evitare la
polimerizzazione prematura del materiale.
Per ottimizzare fadesione con ciascuno
strato successivo, non rimuovere lo strato

PermaFlo™ Purple
Anatomisk indikerende komposit

Produktbeskrivelse
PermaFlo ™ Lilla komposit er en 68%
fyldt, lyshaerdet, rentgenfast, thixotropisk,
methacrylatbaseret flydbart komposit med 1y
gennemsmth% partikelstarrelse. Dens farve hjzlper
med at identificere rodkanalabninger, ndr en tand
restaureres efter en endodonusk{)mcedure
Serg for omhyggeligt at laese og forsta alle
anvisninger og SDS-oplysninger for alle de
beskrevne produkter inden brug.
Leveringsudgave(r)

« 1,2 ml leveringssprajte

« Indfaringsspids:

©  Micro 20 ga spids

Indikationer for brug/tilsigtet formal
Restorative kompositter bruges til direkte og
indirekte restaureringer i bade de forreste 0g
bageste regioner.
PermaFlo Purple kan bruges til forreste og bageste
restaureringer efter endodontiske procedurer.
Kontraindikationer

M ikke anvendes pa patienter med kendt
fplsomhed over for methacrylater eller andre
harpikser. Hvis dermatitis, udslzt eller anden
allergisk reaktion observeres, skylles det
behandlede omrade grundigt, og anmod
patienten om at kontakte sin lzege.
For patienter eller brugere med
allergiproblemer henvises til
produktallergendokumentet, som findes pa
www.ultradent.com. Huis der observeres en
a\lerglsk reaktion skylles det eksponerede
omrade grundigt med vand, og patienten skal
konsultere sin lge.
Advarsler og forholdsregler

* Harpiksmaterialer kan véere sensibiliserende.
Undga anvendelse pd patienter med kendt
falsomhed overfor acrylater eller andre
harpiksmaterialer. Hvis der opstar allergisk
reaktion, dermatitis eller udslaet, skal
patienten konsultere deres laege.
Brug rene handsker og et rent instrument for
at undga krydskontaminering.
Omdiriger overbelysning for at forhindre for
tidlig polymerisation.
« For at optimere bindingen til hvert

PermaFlo™ Purple
KOMIO3WT 33 BL3CTaHOBSBaHE HA HATOMISTa Ha 3663

Onvcakvte Ha npoaykTa

Komnosutsr PermaFlo ™ Purple e c 68% mbnxuTeny,
GOTONONUAMEPEH, PEHTTEHOKOHTPACTEH, THKCOTPOTIEH,
TeUeH KOMNO3NT Ha 6a3ata Ha MeTAMeTakpuaT
ChC CpejieH pasmep Ha vacrupe 1. Lserst

My N1OMAra 33 WIEHTMOWLMPAHE Ha OTBOpHTE Ha
KOPEHOBIS KaHa NpYI BL3CTaHOBABAHE Ha 3b6 Cneq
€HJI0/J0HTCKa NIPOLEYPa.

33 BCAUKU OMCaHI NPOYKTH TpEAM YTIOTpe6a
BHUMATENHO NPOYeTeTe 1 pa3bepeTe Bcu
WHCTPYKLMMA 1 CbABPXAHNETO HA MHGOPMALIMOHHIA
et 3a besonackocr (SDS).

®opma(u) Ha JocTaBKa

EN

layer, do not remove oxygen inhibition
layer between incremental layers
of composite.
+ Ensure composite is totally polymerized
between layers.
Stepwise Instructions
Preparation

1) Complete endodontic obturation. Clean
pulpal floor with cotton and isopropyl
alcohol and dry.

2) Apply dentin bonding agent to
entire preparation according to
manufacturer's instructions.

3) Remove Luer Lock cap and securely
attach recommended delivery tip.

4) Verify flow prior to applying intraorally.

Use

1) Apply < 1.0 mm layer of PermaFlo
Purple composite over each
canal orifice.

2) For curing lights with an intensity of >
800 mW/cm2 in the wavelength region
of 385-515 nm, cure each layer for
10 seconds.

3) Place temporary or
permanent restoration.

Processing

To avoid cross-contamination, wipe syringe
with an intermediate level disinfectant
between uses and use a disposable barrier
sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe
should be treated as single-use.

Storage and Disposal

Dispose of waste according to local rules,
quidelines, and regulations.
Miscellaneous Information

Report any serious incident to the
manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

IT

diinibizione dell'ossigeno tra gli strati
incrementali del composito.
« Assicurarsi che il composito sia completamente
polimerizzato tra gli strati.
Istruzioni procedurali
Preparazione
1) Otturazione endodontica completa. Pulire il
pavimento della camera pulpare con cotone e
alcool isopropilico e asciugare.
2) Applicare I'agente adesivo dentinale
all'intera preparazione secondo le istruzioni
del produttore.
3) Rimuovere il cappuccio luer-lock
e fissare saldamente il puntale di
erogazione consigliato.
4) Verificare il flusso prima
dellapplicazione intraorale
Utilizzo
1) Applicare uno strato di < 1,0 mm di composito
PermaFlo Purple su ciascun orifizio del canale.
2) Per lampade fotopolimerizzanti con
un'intensita di = 800 mW/cm2 nella regione
della lunghezza d'onda di 385-515 nm,
polimerizzare ogni strato per 10 secondi
3) Posizionare il restauro prowisorio
0 permanente.
Trattamento
Per evitare la contaminazione crociata, pulire la
siringa con un disinfettante di livello intermedio tra
un utilizzo e laltro e utilizzare una guaina protettiva
monouso. Se nonsi utilizza una guaina protettiva, la
siringa deve essere trattata come monouso.
Conservazione e smaltimento
Smaltire i rifiuti secondo le norme, le linee guida e le
regolamentazioni locali
Informazioni varie
Segnalare eventuali gravi incidenti al produtore e
alle autorita competenti.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200
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efterfolgende lag mé ilthamningslaget
mellem inkrementelle lag af komposit
ikke fiernes.

PermaFlo™ Purple

Produktbeschreibung

PermaFlo™ Purple Komposit it ein lichthartendes,
fontgeropates, thiotrpes lfaiges Komposit aut
Methacrylatbasis mit einem Filleranteil von 63 % einer
durchschnittlichen PartikelgroBe von 1 p. Seine Farbe
Pilft bei der Identifizierung von Wurzelkanaloffnungen
bei der Wiederherstellung eines Zahns nach einem
endodontischen Eingrif,

Filr alle beschriebenen Produkte vor

Verwendung sorgfaltig alle Anleitungen und
Sicherheitsdatenblatter lesen.

Lieferform(en)

« Spritze (1,2 ml)

+ Applikationsspitze:

o Micro 20 ga Spitze
Anwendungsbereich/Verwendungszweck
Fillungs-Komposite werden fir direkte
und indirekte Restaurationen im Front- und
Seitenzahnbereich verwendet.

PermaFlo Purple kann fur Front- und
Seitenzahnrestaurationen nach endodontischen
Verfahren verwendet werden.
Kontraindikationen

+ Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit
gegeniiber Methacrylaten oder anderen Harzen
anwenden, Falls Dermatitis, Hautausschlag
oder andere allergische Reaktionen beobachtet
werden, den exponierten Bereich griindlich
ausspilen und dafiir sorgen, dass der Patient
seinen Arzt aufsucht.

+ Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf
Allergien finden Sie Informationen im Allergen-
Produktdokument unter www.ultradent.com.

Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion
den exponierten Bereich griindlich mit Wasser
spilen und dafur sorgen, dass der Patient seinen
Arzt konsuliert.

Warnhinweise und VorsichtsmaBnahmen

+ Harze konnen sensibilisierend sein. Nicht bei
Patienten mit bekannter Sensibiltat gegen
Acrylate oder andere Harze anwenden. Der
Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn
allergische Reaktionen, Dermatits oder
Hautausschlag auftreten.

* Saubere Handschuhe und ein sauberes
Instrument verwenden, um Kreuzkontamination
2u vermeiden.

+ Operationslampe wegdrehen, damit eine
vorzeitige verhindert wird.

Schicht zu optimieren

+ Es muss gewahrleistet sein, dass der Komposit
awiischen den Schichten ganzlich polymerisiert st
Schrittweise Anleitung
Vorbereitung
1) Volistandige endodontische Obturation.
Pulpaboden mit Watte und Isopropylalkohol
reinigen und trocknen
Dentin-Haftvermittler nach Herstellerangaben auf
die gesamte Praparation auftragen
Entfernen Sie die Luer-Lock-Kappe und bringen
Sie die empfohlene Applikations spize sicher an
Uberprafen Sie den Fluss vor der
intraoralen Anwendung.
Gebrauch
1) Tragen Sie < 1,0 mm Schicht PermaFlo Purple
Komposit auf jede Kanaloffnung auf.
2) Bei Aushrtung von Lampen mit einer Intensitst
von > 800 mW/cm2 im h

&

PermaFlo™ Purple
Composite indicateur anatomique

Description du produit
Le composite PermaFlo™ violet est un composite
fluide a base de méthacrylate, chargé a 68 %,
photopolymérisé, radio-opaque, thixotrope, avec
Une taille de particule moyenne de 1 p. Sa couleur
aide a identifier les orifices du canal radiculaire
lors de la restauration dune dent a la suite dune
procédure endodontique.
Pour tous les produits décrits, lisez attentivement
et assurez-vous de bien comprendre toutes
les instructions et informations de la FDS.
avant utilisation.
Type(s) d'application

« Seringue dapplication de 1,2 ml

* Embout dapplication

o Embout micro 20 ga

Indications d'utilisation/Utilisation prévue
Les composites de restauration sont utilisés pour les
restaurations directes et indirectes dans les régions
antérieure et postérieure.
PermaFlo violet peut étre utiisé pour les
restaurations antérieures et postérieures aprés des
procédures endodontiques.

von 385-515 nm jede Schicht 10 Sekunden
lang ausharten,
3) Platzieren Sie provisorische ader
permanente Restaurationen.
Verarbeitung
Die Applikationsspitze vor jeder Benutzung mit einem
Desinfektionsmittel mittlerer Konzentration abwischen
und eine das entfallt Schutzhille fiir den einmaligen
Gebrauch verwenden, um eine Kreuzkontamination
2w vermeiden. Wenn keine das entfallt Schutzhille
verwendet wird, sollte die als Einweg-

Contre-i

« Ne pas utiliser sur des patients présentant une

sensibiité connue aux méthacrylates ou autres

résines. Si une dermatite, une éruption cutanée
ou une autre réaction allergique est observée,
rincer abondamment la zone exposée et
demander au patient de consulter son médecin
Pour les patients ou utilisateurs souffrant
dallergies, reportez-vous au document sur
les allergénes du produit disponible sur
wwwultradent.com. Si une réaction allergique
est observée, rincer abondamment la zone
exposée a leau et demander au patient de
consulter son médecin.

Applikationsspitze behandelt werden.

Lagerung und Entsorgung

Den Abfall gemaR den ortlichen Vorschriften, Richtlinien
und Bestimmungen entsorgen.

Sonstige Angaben

+ Die Sauerstoff-Inhibitionsschicht zwischen den
inkrementellen Schichten des Komposits nicht
entfernen, um die Bindung an jede nachfolgende

PermaFlo ™ Purple
Compuesto indicador anatémico

Descripcién del producto
El compuesto PermaFlo ™ morado es un
compuesto fluido a base de metacrilato, tixotr6pico,
fotopolimerizable, radiopaco, relleno al 68 %, con
un tamaio de particula promedio de 1. Su color
ayuda a identificar los orificios del conducto radicular
cuando se restaura un diente después de un
gmced\m\emo de endodoncia.
ara todos los productos descritos, lea atentamente

y comprenda todas las instrucciones y la informacion
de la hoja de datos de seguridad antes de usar
el producto.
Presentacion

+ Jeringa de administracién de 1,2 ml

* Punta de administracion:

© Punta micro 20 ga

Indicaciones de uso/Fin previsto
Los composites restauradores se utilizan para
restauraciones directas e indirectas en las regiones
anterior y posterior.
PermaFlo Purple se puede utilizar para
restauraciones anteriores y posteriores después de
procedimientos de endodoncia
Contraindicaciones

« No usar en pacientes con sensibilidad conocida
alos metacrilatos u otras resinas. i se observa
dermatitis, erupcion u otra reaccion alérgica,
enjuague bien el drea expuesta y haga que ¢l
Eaueme consulte a su médico.

ara los pacientes o usuarios con problemas

de alergia, consulte el documento de
alérgenos del producto disponible en
www.ultradent.com. Si se observa una reaccion
alérgica, enjuague bien el drea expuesta
conagua y haga que el paciente consulte
asu médico.
Advertencias y precauciones

« Las resinas pueden ser sensibilizantes. No
utilizar en pacientes con una sensibilidad
conocida a los acrilatos u otras resinas. Si se
desarrolla una reaccion alérgica, dermatitis
0 erupcién, haga que el paciente consulte
asu médico.
Para evitar la contaminacién cruzada, use
quantes limpios y un instrumento limpio.
Redirigir la luz del techo para evitar la
polimerizacién Frematura
Para optimizar la adhesion entre capas, no
elimine la capa de inhibicion de oxigeno entre

PermaFlo™ Purple
Anatominen ilmaiseva komposiitti

Tuotteen kuvaus
PermaFlo™ Purple -komposiitti on 68

« Serg for, at komposit er

polymeriseret mellem lagene.
Trinvise instruktioner
Klargoring

1) Komplet endodontisk obturation. Rengar
pukpgulvet med bomuld og isopropylalkohol
og tor.

2) Pafer dentinbindemiddel pa hele praeparatet i
henhold til producentens instruktioner.

3) Fjern Luer Lock -hatten, og fastgar en
anbefalet leveringsspids.

4) Kontroller flowet inden pafering intraoralt.

Brug

1) Pafer < 1,0 mm lag PermaFlo Purple-komposit
over hver kanalabning.

2) Til heerdningslys med en intensitet pa > 800
mW/cm2 i belgelaengdeomradet pa 385-515
nm skal hvert lag haerdes i 10 sekunder.

3) Anbring midlertidig eller
permanent restaurering.

Forarbejdning

For at undga krydskontaminering, skal du

torre sprejten med et desinfektionsmiddel

pa middelniveau mellem brug og bruge et
barrierehylster til engangsbrug. Hvis der ikke
anvendes et barrierehylster, skal sprajten behandles
som engangsbrug

Opbevaring og bortskaffelse

Bortskaffelse af affald skal veere i henhold til lokale
regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger

Rapportér enhver alvorlig haendelse til producenten
og den kompetente myndighed.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

NPEX(EBDEMEHHATA NOMMEPU3ALAS

3 4 ONTMMUBMDATE BPb3KATA KbM BCEKN
Ce/BaLL CI0M, He NpemaxBaiiTe MHXMBMpaIMs
KACNOPOAA N0V MEXAY MHKDEMEHTaNHMTE
CN10BE OT KOMNO3T.

Yeepere ce, ue KOMMOITHT € U3
TI0/MMEPH3NPaH MEXAY CTOEBeTe.
ToeTanHy UHCTpyKuMM

NoparoToska

M4 eHI0A0HTCKa 06TypaLs. MouwcTeTe
[BHOTO Ha NYNOBATA KaMepa C Namyk 1
U30MPOMINIOB A/IKOXON 1 MOACYWETe.

+ 1,2m cnpyyosKa 3a Hanacse 2) HaHeceTe JHTVH CBbP3BaLL areHT BbPXY
‘ HOE*PSMH%? E?‘;‘Ta““;g- UsnaTa MogroT0BKa ChINACHO MHCTpYKUMUTE
akpantink Micro 20 ga Ha npov3BoayTens.
3ay 3) Coanere Kanaska OT NPUCLEANHUTENHIS
BLACTaHOBATENHYITE KOMMO3UTH C8 U3MOA3EaT 32 KOHYC Ha CIpYHLIOBKaTa ¥ 3ApaB0 MpHKpenere
%g:%: TaKaHB 3aAHa¢;;6na(M e In HaKpai 32 HaKacae
PermaFlo Purple Moxe Aa ce U3Mon3sa 3a R :p;:aege;ee 35;022 ”ap:f;
IDEAHY 1 33/ BL3CTAHOBABAHIA CIEA punar paop
W3nonssaiite

€HJI0ZJOHTCKW NIPOLIEAYPH.
MpotuBonokasaHms

+ He Wanon3saiire Npy NaLyieHT ¢ u3BeCTHa
UyBCTBUTENHOCT Kb METaKDWNATA W1V ADYTA
oM. AKO Ce HabIofaBa flepMaTHT, 06piB
WM pyra anepruiHa peakus, uanjakHere
W310XeHaTa 30Ha CTapaTeNHo W MHCTPYKTUpaiTe
MALYIEHTa A C& KOHCYTUPA C HEroByst
JIMHEH flexap.
3a nauyieHTI Wi NOTpeGHTENN C aneprua
BIOXTE [JOKYMEHTa 32 ANepreHy Ha NPOAYKT,
Ha/uueH Ha www.ultradent.com. Ako ce
HabiI0aBa ANePTUYHa PeaKLWS, V3NNaKHeTe
W3NOXEHaTa 30Ha OBWIHO C BOJA U HakapaiiTe
MaLYIEHTa A C& KOHCYTUPA C NeKaps T
MpeaynpexaeHns U NpeAnasHin MepKi

-+ CMonWTe Morar ga BuaT ceHCHBAIMMpaU

He uanon3saiite npy MaLyieHTy ¢ u3secia

UyBCTBUTENHOCT Kb AKPUAATH 1AM YT
CMOA. AXO Ce Pa3BIte anepriuHa peakLus,
JePMATAT WA 06PYIB, NOMONIETe NaUMeHTa 3
Ce KOHCY/TVDa C HeroBus fiekap.
3a ja u36erHeTe KPBCTOCAHO 3aMbpCsBaHe,
M310/1383iiTe YMCTM PLKABULY M
ICT UHCTPYMEHT.
MpeHacoyete ropHoTo
ocBeTeHUE, 33 2 NpegoTBpaTHTe

1) Hawecere < 1,0 mm ¢ioid ot PermaFlo Purple
KOMINO3UT BLDXY BCEK/ OTBOP Ha KaHala.

33 NOAMMEPHU3NPALLM NAMMM C UHTEH3UTET
=800 mW/cm2 8 06nacTTa Ha AbAXKHA HA
abAHaTa 385-515 nm, nonvmepuaupaiite Bcex
noih 3a 10 cexyHam

Moctagere BpemeHHo

MIOCTORHHO Bb3CTAHOBABAHE.

06pa6oTBaHe

3a 12 Ce M3BerHe KPLCTOCaHO 3amBpCTBaHe,
M36bpLeTe CNPUHLOBKATA C MEXAMHHO
NIE3MHOEKUMOHHO CPE/CTBO Mexjy ynoTpebuTe

1 M3N0N3BaITe 3a1UMTHa BTY/Ka 33 EAHOKDATHa
ynoTpe6a. AKO He Ce U3M0N38a 3allTeH Kamb,
CMPUKLIOBKATA TPAGBA A C& TETUPE KaTo
€eAHOKpaTHa ynoTpeba.

CbXpaHeHue 1 U3XBLpAsHE

VIsXBBpASiATe OTNafbUMTe B CLOTBETCTBUE C MeCTHHTe
NpaBina, ykasaHws v pasnopendu.

06wa nHdopmayus

Cb061uaBaiiTe 3a BCekH CePHO3EH UHUMACHT Ha
NPOM3BOAVTENS U Ha KOMNETEHTHIS OpraH
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

ppinen,
metakryla juokseva komposiitti,
jonka keskimdarainen hiukkaskoko on'1 .

Sen vari auttaa tunnistamaan juurikanavan
aukot, kun hammasta korjataan endodonttisen
toimenpiteen jalkeen.

Lue huolellisesti ja sisdist kaikkien kuvattujen

Allesd Vorfalle sind dem Hersteller und
austandigen Behorden zu melden
wwwultradent.com / +1-800-552-5512 / 801-572-4200

capa y capa de compuesto.
« Aseguirese de que el composite esté totalmente
polimerizado entre capas.

Instrucciones paso a paso
Preparacion
Obturacién endodéntica completa. Limpiar el
piso pulpar con algodén y alcohol isopropilico
y secar.
Aplique el agente adhesivo de dentina a toda la
preparacion de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
Retire la tapa Luer Lock y coloque
de forma segura la punta de
administracion recomendada.
Verifique el flujo antes de aplicarlo de
manera intraoral.
Uso

1) Aplique una capa de < 1,0 mm de composite
PermaFlo Purple sobre cada orificio del canal
Para las ldmparas de polimerizacion con una
intensidad de > 800 mW / cm2 en la region de
la longitud de onda de 385-515 nm, cure cada
capa durante 10 sequndos
Coloque una restauracién temporal
0 permanente.
Procesamiento
Para evitar la contaminacion cruzada, limpie la
jeringa con un desinfectante de nivel intermedio
entre cada uso, y utilice una funda de barrera
desechable. Si no se usa una funda de barrera, la
jeringa debe tratarse como si fuera de un solo uso,
Almacenamiento y descarte
Descarte los residuos de acuerdo con las normas,
directrices y regulaciones locales.
Informacién variada
Informe cualquier incidente grave al fabricante y a la
autoridad competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200
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huonevalo muualle

etp
« Les résines peuvent étre sensibilisantes. Ne pas
utiliser sur des patients ayant une sensibilité
connue aux acrylates et autres résines. Si une
réaction allergique, une dermatite ou Une
éruption cutanée se développe, demander au
patient de consulter son médecin.
Pour éviter la contamination croisée, utiliser des
qgants propres et un instrument propre.
Rediriger le plafonnier pour éviter une
polymérisation prématurée.
Pour optimiser la liaison entre chaque couche

PermaFlo™ Purple
Composito para indicagdo anatomica

Descricdo do produto
0 compésito PermaFlo™ Roxo é um compésito
fluido com 68% preenchido, fotopolimerizado,
radiopaco, tixotrdpico, a base de metacrilato com
tamanho médio da particulas de 1p. A sua cor
ajuda a identificar os orificios do canal radicular
urante a restauragdo de um dente apés um
gruced\menlo endodantico.
ara todos 0s produtos descritos, leia atentamente e
compreenda todas as instrucdes e informagdes nas
FDS antes de utilizar.
Forma(s) de aplicacao
« Seringa de aplicacdo de 1,2 ml
+ Pontas de aplicacio:
© Ponta micro 20 ga
Indicagdes de utilizagdo/Finalidade prevista
0s compositos restauradores sdo utilizados para
restauragoes diretas e indiretas nas regides anterior
e posterior.
0 PermaFlo Roxo pode ser utilizado para
restauraoes anteriores e posteriores apds
procedimentos endodénticos.
Contraindicages

« Ndo utilizar em pacientes com sensibilidade
conhecida aos metacrilatos ou outras resinas.
Se for observada dermatite, erupcdo cuténea
ou outra reacdo alérgica, enxague a area
exposta completamente e pega ao paciente
que consulte 0 seu médico assistente.

« Para pacientes ou utilizadores com problemas
de alergia, consulte o documento alergénico
do produto disponivel em www.ultradent.com.
Se for observada uma reacdo alérgica, lave
bem a drea exposta com dgua e peca ao
paciente que consulte 0 seu médico.

Adverténcias e Precaugdes

+ As resinas podem ser sensibilizantes. Nio
utilizar em pacientes com uma sensibilidade
conhecida a acrilatos ou outras resinas.

Se ocorrer uma reacdo alérgica, dermatite
U erupgao Cutanea, peca ao paciente que
consulte 0 seu médico.

+ Para evitar contaminagao cruzada, use luvas
limpas e um instrumento limpo.

* Redirecionar o foco odontoldgico para evitar a
polimerizacao prematura,

« Para aperfeicoar a unido a cada camada
subsequente, ndo remova a camada de
inibicao de oxigénio entre as camadas

PermaFlo™ Purple
Anatomisk indikerende kompositt

polymerisoitumisen valttamiseksi

Seuraavan kerroksen optimaalisen
tarttumisen vuoksi hapettumista estavaa
kerrosta ei saa poistaa yhdistelmamuovin
kerrosten valilta

Varmista, etta komposiitti on polymeroitunut
taysin kerrosten valilla

ohjeet

tuotteiden ohjeet ja kayttdtur
ennen tuotteiden kayttoa.
Antotapa/-tavat

* 1,2mln annosteluruisku

* Annostelukarki:

© 20 ga:n mikrokarki

Kayttdaiheet/-tarkoitus
Korjaavia komposiitteja kdytetdan sekd etu- ettd
takaosan suoriin ja epasuoriin korjauksiin.
PermaFlo Purple a voidaan kayttda etu- ja
takaosan korjauksiin endodonttisten
toimenpiteiden jalkeen.
Vasta-aiheet
Ala kdyta potilailla, joiden tiedetaan olevan
herkkia metakrylaateille tai muille hartseille.
Jos havaitaan ihottumaa, inottumaa tai
muuta allergista reaktiota, huuhtele
altistunut alue huolellisesti ja pyyda potilasta
ottamaan yhteys laakariin.
Katso allergioiden osalta tuotteen
allergeeni okumenm,&oka on saatavana
osoitteessa www.ultradent.com. Jos
allergisia reaktioita havaitaan, huuhtele
altistunut alue huolellisesti vedell ja kehota
potilasta ottamaan yhteys ldakariin.
Varoitukset ja varotoimet

* Hartsit voivat olla herkistavid. Ald kayta
potilaille, joiden tiedetdan olevan herkkia
akrylaatille tai muille hartseille. Jos
allerginen reaktio, ihottuma tai ihottuma
kehiftyy, kehota potilasta ottamaan
yhteytta laakariin.
Kéytd puhtaita kdsineita
ja puhdasta instrumenttia
valttaaksesi ristikontaminaation.
* Suuntaa toimenpidevalo ja

PermaFlo™ Purple
Kompozits anatomskim pokazateljima

Opis proizvoda
Ljubicasti kompozit PermaFlo ™ je 68% ispunjen,
svjetlosno stvrdnut, radiopakan, tiksotropan,
tecni kompozit na bazi metakrilata s prosjetnom
velitinom Cestica od 1 p. Njegova boja pamaze
u identificiranju otvora kurgenskog kanala pri
restauraciji zuba nakon endodontskog zahvata.
Za sve opisane proizvode pailjivo procitajte i
proucite sve upute i sigurnosno-tehnicke podatke
prije uporabe.
Oblici isporuke

* Potisna Sprica od 1,2 ml

* Vriakza Enusklvame:

o Vriak Mikro 20 ga

Indikacije za uporabu/namjenu
Restauradijski komporiti koriste se za izravne i
neizravne restauracije u prednjoj i straznjoj regiji.
PermaFlo Purple mozZe se koristiti za prednje i
straznje restauracije nakon endodontskih zahvata.
Kontraindikacije

« Ne koristiti za pacijente s poznatom
osjetljivo3cu na metakrilate ili druge smole.
Ako se primijeti dermatitis, osip ili druFa
alergijska reakcija, temeljito isperite izlozeno
podrugje i neka pacijent potrazi savjet
svog lijecnika.

« Zapacijente ili korisnike s alergijama
procitajte dokument s informacijama o
alergenima na www.ultradent.com. U slucaju
pojave alergijske reakcie, izlozeno podrucje
temeljito isperite vodom i neka se pacijent
posavjetuje sa svojim lijecnikom

Upozorenja i mjere opreza

« Smole mogu izazvati alergiju. Ne Koristiti na
pacijentima za koje je poznato da su osjetljivi
na akrilate ili druge smole. Ako se razvije
alergijska reakcija, dermatitis ili osip, neka se
pacijent posavjetuje sa svojim lijecnikom.

« Da biste izbjegli unakrsnu &omamina(i]u,
koristite Ciste rukavice i Cist instrument,

« Preusmierite svjetlo iznad glave kako biste
sprijecili preuranjenu polimerizaciju

« Dabiste optimizirali vezu svako? S\E(ede(/eg
sloja, ne uklanjajte inhibicijski sloj kisika
izmedu inkrementalnih slojeva kompozita,

* Provjerite je li kompozit potpuno

Valmistelu
1) Suorita endodonttinen obturaatio.
Puhdista hammasytimen pohja vanulla ja
isopropyylialkoholilla ja kuivaa.
2) Levité dentiinin sidosainetta
koko valmisteeseen valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
3) Poista Luer Lock -korkki ja kiinnita suositeltu
annostelukarki tukevasti.
4) Varmista virtaus ennen
suunsisdista annostelua.
Kaytto
1) Levita < 1,0 mm:n kerros PermaFlo Purple
-komposiittia jokaisen kanava-aukon paalle.
2) Kun kovetat valolla, jonka intensiteetti
on = 800 mW/cm2 aallonpituusalueella
385-515 nm, koveta jokaista kerrosta 10
sekunnin ajan.
3) Tee tilapainen tai pysyva korjaus.
Prosessointi
Havitd jte paikallisten saantojen, ohjeiden ja
madraysten mukaisesti
Sailytys ja havittiminen
Havitd jte paikallisten saantojen, ohjeiden ja
madraysten mukaisesti.
Sekalaiset tiedot
Iimoita vakavista tapauksista valmistajalle ja
toimivaltaiselle viranomaiselle.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200
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polimeriziran izmedu slojeva.
Upute za postupak
Priprema

1) Potpuna endodontska opturacija. Ocistite
dno pulpe pamukom i izopropilnim
alkoholom i osusite.

2) Nanesite dentinsko vezivno sredstvo na cijeli
pripravak prema uputama proizvodaca.

3) Uklonite Luer Lock cep i pricvrstite
preporuceni vrsak za isporuku.

4) Prije intraoralne primjene provjerite protok

Uporaba

1) Nanesite sloj od < 1.0 mm ljubicstog
kompozita PermaFlo preko svakog
otvora kanala.

2) Za polimerizacijska svjetla intenziteta >
800 mW/cm2 u podruju valne duljine od
385-515 nm, osusite svaki sloj 10 sekundi

3) Postavite privremenu ili trajnu restauraciju.

Obrada

Da biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju, obrisite
brizgaljku sredstvom za dezinfekciju srednje
razine izmedu upotrebe i upotrijebite jednokratnu
zastitnu pregradu. Ako se ne koristi zadtitna
pregrada, $pricu treba tretirati kao sredstvo za
jednokratnu uporabu

Skladistenje i odlaganje

OdloZite otpad prema lokalnim pravilima,
smjernicama i propisima.

Ostale informacije

Prijavite proizvodacu i nadleznom tijelu svaki
ozbiljan incident.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

PermaFlo™ Purple-kompositt er en 68 %
fylt, lysherdet, rantgentett, tiksotropisk,
metakrylatbasert flytende kompositt med 1
ﬁ gfennomsmtt\ig partikkelstgrrelse. Fargen
jelper til med ddentifisere rotkanaldpninger

ved gjenoppretting av en tann etter en
endodontisk prosedyre.
For alle produktene som er beskrevet, ma
du lese ngye og forsta alle instruksjoner og
s\kkerhetsdatag\adrmformasjun for bruk.
Leveringsskjema(er)

= 1,2mlleveringssprayte

. LEVEHHQSSD\SSZ

o Micro 20 ga-spiss

Indikasjoner for bruk / tiltenkt formal
Restorative kompositter brukes il direkte og
indirekte restaureringer i bade fremre og
bakre regioner.
PermaFlo Purple kan brukes til fremre og bakre
restaurering etter endodontiske prosedyrer.
Kontraindikasjoner

* M ikke brukes pa pasienter med kjent
falsomhet for metakrylater eller andre
harpikser. His det oppstar dermatitt, utslett
eller annen allergisk reaksjon, skyll det
utsatte omradet grundig, og la pasienten
kontakte lege.
For pasienter eller brukere
me a\ler?\problemer, se
produktallergendokumentet som du finner
pa www.ultradent.com. Hvis det oppstar
en allergisk reaksjon, skyll det eksponerte
omradet grundig med vann og fa pasienten
il & kontakte sin'lege.
Advarsler og forholdsregler

« Harpikser kan véere sensibiliserende.
Ma ikke brukes pa pasienter med k#en(
falsomhet for akrylater eller andre harpikser.
Hvis det oppstar allergisk reaksjon, dermatitt
eller utslett, ma du be pasienten kontakte
sin lege.
Bruk rene hansker og et rent instrument for
aunnga krysskontaminering
Snu unna overlys for & forhindre for
tidlig polymerisasjon.

PermaFlo™ Purple
Anatomicky indikuiici kompozit

Popis produktu
PermaFlo™ Purple komporzit je na 68 %
plnény, svétlem tvrzeny, rentgenokontrastni,
tixotropni, tekuty kompozit na bazi metakryldtu s
pramérnou velikosti ¢astic 1p. Jeho barva puméha’
identifikovat otvory kofenovych kanalki pri
obnové zubu po endodontickém zakroku.
U viech popsanych produkti si pred pouZitim
pedlive prectéte vsechny pokyny a informace
v bezpecnostnim listu a ujistéte se, Ze jste
jim porozuméli.
Forma (formy) dodani

« Aplikacni strikacka 1,2 ml

* Aplikatni Spicka:

o Mikrospicka 20 ga

Indikace pro poutZiti / uréeny Gcel
Vypliiové kompozity se pouzivajf pro pfimé i
nepfimé nahrady v predn i zadni oblasti.
Kompozit PermaFlo Purple lze pouZit pro prednii
zadni néhrady po endodontickych zkrocich.
Kontraindikace

+ NepouZivat u pacientd se znamou citlivosti
na metakryldty nebo jiné pryskyfice. Pokud
je pozorovana dermatitida, vyrazka nebo
Jind alergicka reakce, dikladné oplachnéte
exponovanou oblast a pozadejte pacienta,
aby se poradil se svym lékafem.
V pripadé pacientd nebo uZivateld s
alergiemi si proctéte dokument popisujici
alergeny v produktech, ktery je k dispozici na
adrese www.ultradent.com. Pokud dojde k
alergické reakdi, oplachnéte zasazené misto
diikfadné vodou a poZidejte pacienta, aby se

poradil se svym Iékafem.

Varovani a bezpetnostni opatteni

* Pryskyfice mohou byt senzibilizujici.
NepouiZivejte u pacientd se znamou citlivosti
na akrylaty nebo jiné pryskyfice. Pokud se
objev alergickd reakce, dermatitida nebo
vyrazka, pozadejte pacienta, aby se poradil
s |ékarem
Abyste predesli kifzové kontaminaci,
pouZivejte Cisté rukavice a isty nastroj.
Presmérujte horni svétlo tak, abyste zabranili
predcasne polymeraci.
« Chcete-li optimalizovat vazbu na kazdou
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successive, ne pas retirer la couche inhibitrice
d'oxygéne entre les couches du composite.
+ Assurez-vous que le composite est totalement
polymérisé entre les couches.
Instructions par étapes
Préparation

1) Obturation endodontique compléte. Nettoyer
le plancher pulpaire avec du coton et de lalcool
isopropylique et sécher.

2) Appliquer Fadhésif sur a dentine sur toute la
préparation selon les instructions du fabricant

3) Retirer le capuchon Luer Lock
et fixer solidement l'embout
dapplication recommandé,

4) Controler le débit avant Iapplication intraorale.

Utilisation

1) Appliquer une couche de < 1,0 mm de
composite PermaFlo violet sur chaque
orifice canalaire.

2) Pour les lampes & polymériser d'une intensité
=800 mW/cm2 dans la plage de longueurs
d'onde de 385 a 515 nm, polymériser chaque
couche pendant 10 secondes.

3) Placer une restauration temporaire
ou permanente.

Traitement

Pour éviter toute contamination croisée, essuyer
la seringue avec un désinfectant de niveau
intermédiaire entre les utilisations et utiliser un
manchon barriére jetable. Si un manchon de
protection n'est pas utilisé, la seringue doit étre
traitée comme & usage unique.

Stockage et élimination

Eliminer les déchets conformément aux régles,
directives et réglementations locales.
Informations diverses

Signaler tout incident grave au fabricant et &
l'autorité compétente.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200
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incrementais do compésito.
+ Certifique-se de que o composto esteja
totalmente polimerizado entre as camadas.
Instrugdes passo a passo
Preparagao

1) Termine a obturaco endoddntica. Limpe
0 pavimento pulpar com algoddo e alcool
isopropilico e seque.

2) Aplique agente adesivo & dentina em toda
a preparacdo de acordo com as instrugdes
do fabricante.

3) Remova a tampa Luer Lock e fixe com

PermaFlo™ Purple
Anatomisch indicatiecomposiet

Productomschrijving
PermaFlo™ Paars-composiet is een voor 68%
gevuld, lichtuithardend, radiopaak, thixotroop,
Vioeibaar composiet op methacrylaatbasis met een
gem\ddelde deeltjesgrootte van 1p. De Kleur helpt
j het identificeren van wortelkanaalopeningen

bij het herstellen van een tand na een
endodontische procedure.
Lees voor elk beschreven product alle instructies
en SDS-informatie aandachtig door en begrijp deze
alvorens het product te gebriken
Leveringsvorm(en)

« 1,2 mlinjectiespuit

+ Leveringspunt

o Micro 20ga punt

Indicaties voor gebruik/beoogde doel
Restauratieve composieten worden gebruikt voor
directe en indirecte restauraties in zowel de gebieden
voor als achter.
PermaFlo Paars kan worden gebruikt
voor restauraties voor en achter, na
endodontische procedures.
Contra-indicaties

« Niet gebruiken bij patiénten met bekende
gevuehghe\d voor methacrylaten of andere

arsen. Als dermaitis, uitsiag of een andere

allergische reactie word waargenomen, spoel
het blootgestelde gebied dan grondig en laat
de patiént haar/zijn arts raadplegen
Voor patiénten of gebruikers met allergieén,
raadpleeg het document over allergene
producten op www.ultradent.com. Als er een
allergische reactie wordt waargenomen, spoel
dan de blootgestelde zone grondig met water
enlaat de patient haar/zijn arts raadplegen.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

* Harsen kunnen

et worden verwiderd.

« Zorg ervoor dat composiet tussen de lagen
volledig is gepolymeriseerd.

Stapsgewijze instructies

Voorbereiding
1) Voltooi de endodontische obturatie. Reinig

de pulpabodem met een wattenstaafje en

isopropylalcohol en maak het droog.

Breng het dentinehechtmiddel aan op de

gehele preparatie volgens de instructies van

de fabrikant.

Vervijder de Luer Lock-dop en bevestiy stevig

de aanbevolen toedieningspunt.

4) Controleer de uitstroom voordat u het
intraoraal aanbrengt.

Gebruik

1) Breng < 1,0 mm laag PermaFlo Purple
composiet aan over elke kanaalopening.

) Voor uithardingslampen met een intensiteit van
800 mW/cm2 in het golflengtegebied van
385-515 nm, hardt u elke laag 10 seconden uit.
3) Plaats de tidelijke of permanente restauratie.

Verwerking

Veeg, om kruishesmetting te voorkomen, de spuit

af met een desinfectiemiddel van gemiddeld niveau

tussen verschillende toepassingen en gebruik

een barrierehuls voor eenmalig gebruik. Als een

Niet gebruiken bij patiénten van wie bekend
is dat zij gevoelig 2ijn voor acrylaten of andere
harsen. Als een allergische reactie, dermatitis
of uitslag ontstaat, moet de patiént haar/zijn
arts raadplegen

Gebruik schone handschoenen en een schoon
instrument om kruisbesmetting te voorkomen.
Richt de operatielamp om vroegtijdige
polymerisatie te voorkomen.

Om de hechting van elke opeenvolgende laag
te optimaliseren, mag de zuurstofremmende
laag tussen de

niet wordt gebruikt, moet de spuit
worden behandeld als zijnde voor eenmalig gebruik.
Opslag en verwijdering

Gooi afval weg volgens de lokale regels, richtlijnen

en voorschriften.

Overige informatie

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en aan de
bevoegde autoriteit.

com /1-800-552-5512 / 801-572-4200

PermaFlo™ Purple
Anatomisk indikerande komposit
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Produktbeskrivning mellan skikten.
PermaFlo™ Purple komposit ar en 68 % fylld, o fir_ct
ljushérdad, stralsaker, tixotrop, g J
lytande komposit med Ty genomsmtt{\g Férberedelse

partikelstorlek. Fargen hjalper tll att identifiera
rotkanaldppningar vid aterstallning av en tand efter
en endodontisk procedur.
Lds igenom hruksanvnsmnﬁama och
sakerhetsdatabladen for alla beskrivna produkter
fore anvandning.
Leveransform(er)

* 1,2ml leveransspruta

* Appliceringsspets:

© Micro 20 ga spets

for syfte

seguranga a ponta de aplicagdo r
4) Verifique o fluxo antes de
aplicar intraoralmente.
Utilizagdo
1) Aplique uma camada < 1,0 mm de compésito
PermaFlo Roxo sobre cada orificio do canal,
2) Para luzes de polimerizacdo com uma
intensidade de > 800 mW/cm2 na regido
do comprimento de onda de 385-515 nm,
polimerize cada camada durante 10 segundos.
3) Coloque a restaurao temporaria
ou permanente.
Processamento
Para evitar a contaminago cruzada, limpe a
seringa com um desinfetante de nivel intermédio
entre utilizagdes e utilize uma manga de barreira
descartavel. Se ndo for utilizada uma manga de
barreira, a seringa deve ser tratada como sendo de
utilizado tnica
Armazenamento e eliminagdo
Elimine os residuos de acordo com as regras,
diretrizes e regulamentos locais.
Informagdes Diversas
Comunique qualquer incidente grave ao fabricante
3 autoridade competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200
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« For & optimalisere bindingen for hvert
etterfolgende lag, ikke fiern inhiberingslaget
for oksygen mellom lag

Restaurerande universalkomposit anvands for
direkta och indirekta restaureringar i bade de
framre och bakre regionerna.
PermaFlo Purple kan anvandas for framre och bakre
restaureringar efter endodontiska ingrepp.
Kontraindikationer

- Anvand inte tll patienter med kand
overkanslighet for metakrylater eller andra
resiner. Om dermatit, utslag eller annan
allergisk reaktion observeras, skolj det
exponerade omradet grundligt och radfriga
patientens lakare.
Besok www.ultradent.com for att se dokument
om produktallergener for patienter eller
anvandare med allergiproblem. Om en
allergisk reaktion observeras, skolj det
exgonerade omradet grundligt med vatten
och uppmana patienten att konsultera
sin lakare.
Varningar och férsiktighetsatgérder

* Resiner kan vara sensibiliserande. Anvand
inte pa patienter med kind dverkénslighet for
akrylater eller andra hartser. Om en allergisk
reaktion, dermatit eller utslag upptrader, be
patienten att kontakta sin lakare,
Anvénd rena handskar och et rent instrument
for att undvika korskontaminerin
Rikta bort fjus ovanifran for att forhindra for
tidig po\ymensermgv
For optimerad bon mg avvarje foIHande lager
bor det syreinhiberande lagret mellan de olika
lagren komposit inte aviigsnas.
Setill att kompositen &r helt polymeriserad

PermaFlo™ Purple
Avatopikdg Selkng atvBetng pneivng

I'Igplvé)u(pr'] Tipoidvtog
H atuBern pricyn PermaFlo Purple, elvat pla
€

av kompositt.
« Forsikre deg om at kompositt er fullstendig
polymerisert mellom lagene.
Trinnvise instruksjoner
Klargjering
1) Fullstendig endodontisk obturasjon.
Rengjgr massegulvet med bomull og
isopropylalkohol, og tark.
2) Pafgr dentinbindemiddel pa hele preparatet
i henhold til produsentens instruksjoner.
3) Fjern luerlshetten og fest en
anbefalt leveringsspiss.
4) Kontroller flyt far p&faring intraoralt.
Bruk
1) Pafar < 1,0 mm lag PermaFlo Purple-
kompositt over hver kanaldpning.
2) For herdingslys med en intensitet pa > 800
mW/cm2 i ddet pd 385-515

fao 0 avBetn prytivn 1 omoia
TIEPLEKEL EVIOYUTIKEG OUDLEC OE T0O0TTO 68%)iE
€00 péyeBog gupausivy 1y To pupa ngoneu
010V EVIOTILOPO Twv OTop{wy ToU PL{Ikol awAdva
KaTd UV anokardotaor evog Soveou Petd and
evoSovtik eméppaon,
Tla 6Aa 1a poievta Mou Tepypagovta, TpéeL va
SLABACETE TIPOCEKTLKA KAL Va KATAVOIOETE OAEG TLG
08nyieg kat Ti¢ Thnpowopieg ota Sektia SeSopevY
aopdrerag (SDS) mpw and ) yprion
Moperi(-£c) Xopriynang

* Z0pwyya yopriynang 1.2 ml

+ Pyyog yopAynang;

o "Plyyoc Micro 20 ga

Evéeigei xpriang/Mpoopulépev xprion
OLGUVBETEC pITEVEG Y1 MOKATA0Ta0ELG
XPTIOLHOMOOUVLAL Y10l GUECEG KaL EUETES
QMOKATAOTAOEL 1800 otV p6oBla 600 Kat oty
ortioBia epLoy.

To PermaFlo Purple propet va ypnowonown et yia
TPOOBLEC KaL OMIOBLEC AMOKATAOTACELS HETd and
EVB0BOVTIKEG EMEPBATELC.

nm, herdes hvert lag i 10 sekunder.
3) Plasser midlertidig eller

permanenl restaurenng
Behandling
For & unnga krysskontaminering, tark sproyten
med et mellomliggende desinfeksjonsmiddel
mellom bruk og bruk engangsbarrierehylse.
Huis en barrierehylse ikke brukes, ma sprayten
behandles som til engangsbruk
Lagring og kassering

*+ Mnv 10 ypnotponoteite oe aoBevelS pe yvworr
evatoBnoia ot peBakpuhikd f GAEC pTive.
£y raparnpnge pyatnda, iy
M aMepyir avtiopaan), Eemovete kaha
TN eKteBELpEV) TIEPLOX KaL (NUraTe ano tov
aoBevi} va oupBouleuted To y1atpo Tou.

Tia aaBEveiG 7 Yprotec pe aunauies ya
aMepyleq, avarpétte oty tekpnpiwol
aMepyLoyovwy Tou TIpoiovtog ot SleuBuvon
www.ultradent.com. Edv mapatnprioete
aMepykr) aveispaon, Eemhivete tny
ektebeLpévn eployry pe vepd kat {ntiate amnd
Tov aoBevi) va aupBoUREUTEL Tov Yiatpd Tou.

Kast avfall i henhold til lokale regler,
og forskrifter.

Diverse opplysninger
Rapporter en alvorlig hendelse til produsenten og
den kompetente myndigheten.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

cs

nasledujici vrstvu, neodstrarujte vrstvu
inhibujict kyslik mezi jednotlivymi
vrstvami kompozitu.
« Zajistéte, aby byl kompozit mezi vrstvami
zcela polymerizovan.
Pokyny krok za krokem
Pfiprava

1) Kompletni endodontick obturace.
Dreriovou spodinu vytistéte bavinou a
izopropylalkoholem a vysuste.

2) Na celou pripravu naneste dentinové pojivo
podle pokyni vjrobce.

3) Sejméte kryt Luer Lock a bezpe¢né nasadte
doporucenou aplikacnf $picku.

4) Pred intraoralni aplikaci ovéfte priitok.

PouZiti

1) Na kazdy otvor kanlku naneste vrstvu < 1,0
mm kompozitu PermaFlo Purple.

2) Uwytvrzovacich svétel o intenzité > 800 mW/
cm2 v oblasti vinovych délek 385-515 nm
vytvrzujte kazdou vrstvu po dobu 10 sekund.

3) Umistéte docasnou nebo trvalou ndhradu.

Zpracovéni

Abyste zamezili kfizové kontaminaci, otfete
strikacku mezi poutitimi stfedné silnym
dezinfekénim prostredkem a mezi pouZitimi
poutivejte jednorazovy ochranny naviek. Pokud
se nepouzije ochranny naviek, méla by se injekeni
strikacka pouZivat jako jednorazova

Skladovani a likvidace

Odpad zlikvidujte podle mistnich pravidel, pokyni
a predpis(

Riizné informace

Oznamte vyrobci a prislusnému organu vsechny
zdvainé incidenty.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

Kat

* Ot privec propet va efvat evaioBnromonuukéc.

My TG YpnoyloTote(te oF aoBeveis e ot
evatodnola o akpuhika 1) AMeg prtiveg. Edv
gpaviotel alrepywk aviipaon, Seppatiuda
q z“%c'weqm, Znuiote ang tov aofeuf va
OUPBOUREUTEL TV yLaTpo ToU
T va anoguyete T Slaotaupolpev
pohuvan, xpnotomolate kaBapd yavia kat

PermaFlo™ Purple
Anatoomiline osutav komposiit

Toote kirjeldus
PermaFlo ™ lilla l‘(omposut on 68% taidetud,

metakriilaatpdhine voolav komf)usin, mille
keskmine osakeste suurus on 1p. Selle varv aitab
tuvastada juurekanali avasid hamba taastamisel
parast endodontilist protseduuri
Lugege kﬁ\%\ kirjeldatud toodete puhul enne
kasutamist hoolikalt juhiseid ja ohutuskaardil
olevat teavet ning veenduge, et saaksite
kdigest aru.
Pealekandmisvorm(id)

12 m\dpya\’galdussusta\

* Paigaldusotsik:

© "Mikro 20 ga otsik

Kasutusnaidustus/sihtotstarve
Taastavaid komposiite kasutatakse otseseks ja
kaudseks restaureerimiseks nii eesmises kui ka
tagumises piirkonnas.
PermaFlo lillat saab kasutada eesmise ja tagumise

parast p
Vastungidustused
* Mitte kasutada patsientidel, kellel on
teadaolev tundlikkus voi

1) Fullstandig endodontisk obturering. Rengor
med bomull och

och torka.

Applicera tandbondingsmedel pa hela
preparatet enligt tillverkarens anvisningar.

Ta bort luer lock-hattan och fast
rekommenderad leveransspets.

Kontrollera flodet, innan du

applicerar intraoralt.

Anvandning

Applicera < 1,0 mm skikt PermaFlo Purple
komposit over varje kanaloppning.

Med hardljus med en intensitet av > 800 mW/
m2 i viglangdsomradet 385-515 nm, hérda
varje lager i 10 sekunder.

Placera illfalig eller permanent restaurering.

-]

Bearbetning

For att undvika korskontamination, torka sprutan
med ett medelstarkt desinfektionsmedel mellan
anvandningarna och anvind en skyddsfolie for
engangsbruk. Om en skyddsfolie inte anvands, ska
sprutan kasseras

Forvaring och avfallshantering

Avfallshantera enligt lokala regler, riktlinjer

och forordningar.

Ovrig information

Anmél en eventuell allvarlig handelse il tillverkaren
och den behdriga myndigheten.
www.ultradent.com / +1 800 552 5512 / +1 801

5724200

kaBapd epyaleio.

péyre Tov mpoBohéa tng £8pag mpog
anoTpomt npdupou TEAUEpLaYio

T va Bekuotorotroete ) ouykoMnan o€ kaBe
EMOYIEVO OTPWA, PNV APALPECETE TO OTPWNA
QvagtoliG Tou oEUYBVOU PETAED L TSIk
OTPWHATWY TG GUVBETNG PryTivng.

Bs%am)esitf oL advBetn pivn éxe
TIOAUEPLOTEL T PETak) Ty OTpwpdTLY.

08nyieg Brpa-pripa
Npostowpacia
") Ohokhnpiborte Ty Tk pgpatn Tou kol
owhrva. KaBaplote 1o £5apog tou ToAPLkoy

Bakapiou pe BapPaxt kat LoomportuALkr|

@AKOOAN KaL GTEYVWOTE.

Ewuﬁybcts ouvdEnsd apayovta oovtivng
€ 0AOKANPN) TNV TIAPAGKELN OVUQLVA e TG
obnyieg 1ou KGY(]UKEUL]UU;\

Apatpéote To wpa aogdkion Luer kau
OLEPEWOTE PE QOPANELQ TO OUVLOTGYIEVD
pOYYOC TAPOG. )
EnaAnBevote T por mpw amé my
£EVB0TTOpATIKI EQUPHOYT,

&

Xprion )

1) Epappdote < 1,0 mm otpidpa obvBETG prtivig
PermaFlo Purple v ané kabe otopto wv
PGV WAV,

2) Fia ouoKevé puoToAUEpLOpOs e éviaon =
800 mW/cm2 gty TiepLoyT prikoug KOpatog
385-515 nm, (uronohupepiote kabe otpupa
¥u1 10 Geutepolema.

3) ToroBetfote mpoowpwi f
VLN anokatdotao.

Enefepyaoia

[a va arno@uyete tn Enuomupoﬁxzvn pohuvan,

GKOUTILOTE T) GUPLYYC JE £Vl AMOAUPAVTIK PETpLAG

woxlog mev TV XPGEWY KaLPNOPOTIOLTOTE

TPOOTATEUTIXG KAAUYO i i

épnumor(omezi TIPOCTATEUTLKO KAAUpA, 1) SUpLyya

o TpeTteL va avripetumiZenat wg poidv yia pia

pévo

AmoBrjkevon kat Amoppu

Anopple ta andBAIa O0PPWYa Pe TOUG TOTKOUG

KQVOVEG, 081]ylEG Kat Kavoviopous,

Miégopeg mAnpoyopieg

AVagEPETE OMOLOSITTOTE GOBAPG TEPLOTATIKG TTOV

KOTAOKEUQOT!] KaL TNy ag 0810 apyr).

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

ET

* Sideme optimeerimiseks iga jargneva kihiga
arge eemaldage hapnikku inhibeerivat kihti
komposiidi téiendavate kihtide vahelt.

« Veenduge, et komposiit on kintide vahel
taielikult poliimeriseerunud.

Sammsammulised juhised
Ettevalmistamine
Taielik endodontiline obstruktsioon.
Puhastage pulpipdrand puuvilla ja
isoproputilalkoholiga ning kuivatage.
Kandke dentiini siduvat ainet kogu
preparaadile vastavalt toofja juhistele.
Eemaldage Luer luku kork ja kinnitage
soovitatud kohaletoimetamisotsik kindlalt.
Enne intraoraalset manustamist
kontrollige vooluhulka.
Kasutamine

1) Kandke igale kanaliavale < 1,0 mm kiht

PermaFlo lillat komposiiti.
2) Valgustite tugevusega > 800 mW/cm2

o

&

muude vaikude suhtes. Dermatiiti, lo6be
voi muu allergilise reaktsiooni taheldamisel
loputage katmata ala hoolikalt ja
konsu\teen%e patsiendi arstiga.
Allergiakahtl use?a patsientide voi
kasutajate korral tutvuge toote
allergeenide dokumendiga veebilehel
www.ultradent.com. Allergilise reaktsiooni

piirkonnas 385-515 nm
kévendage iga kihti 10 sekundit.
3) Asetage ajutine vGi alaline restaureerimine.
Todtlemine
Ristsaastumise valtimiseks puhkige suistalt
kasutuskordade vahel keskmise taseme
desinfitseerimisvahendiga ja kasutage

Ioputa%e

hoolikalt veega ja paluge patsiendil oma
arsti poole poorduda.

Hoiatused ja ettevaatusabingud

kasutatavat kaitsekatet. Kui te
kaitsekatet ei kasuta, tuleb siistalt kasitleda
tihekordselt kasutatava vahendina

L ine ja ko

» Vaigud vGivad olla ivad. Mitte
kasutada patsientidel, kellel on teadaolev
tundlikkus akriilaatide voi muude vaikude
suhtes. Allergilise reaktsiooni, dermatiidi
vGi [66be tekkimisel peab patsient pidama
ndu oma arstiga.

Ristsaastumise valtimiseks kasutage puhtaid
kindaid ja puhast instrumenti

Enneaegse polimerisatsiooni valtimiseks
suunake pealtvalgustus mujale.

Jadtmete korvaldamine kohalike eeskirjade,
juhiste ja regulatsioonide kohaselt.

Muu teave

Teavitage tOsistest juhtumitest tootjat ja
padevat asutust.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200



PermaFlo™ Purple
Anatémiai jelz6kompozit

TerméKleirds
APermaFlo™ Purple komporit egy 68%-ban
toltott, fényre kemenredo rontgensotét,
tixotrap, metakrilat alap folyékony
kompozit, 1y dtlagos reszecskemerettel
Astine segiti a gyokércsatorna nyilasok
azonositasaban, amikor egy
a fogat Endodon Beavatkosist
kovetéen hel
Minden bematot tefmék esetén hasadlt
elitt gondosan olvassa el és értelmezze az
Gsszes utasitast &s a biztonsagi adatlapon
taldlhatd informaciokat.
Kiszerelés(ek)

* 1.2mle esadago\ofe(skendu’

- Asgoihegy

o Micro 20 ga hegy

Felhasznalasi javallat/
Rendeltetésszer felhasznalds
Ahelyrelito komporitokat kozvetlen és
kovetett helyredlitasra haszndljsk mind az
elils6, mind a hétsd régioban.
A PermaFlo Purple endodontikus
beavatkozasokat kvetd anterior és posterior
helyreallitasokhoz hasznalhato.
Ellenjavallatok

+ Nem alkalmazhat6 olyan betegeknél,
akik érzékenyek a metakilétokra
vagy més gyantakra. Ha dermatitst,
Kiitést vagy eqyéb allergias reakciot
észlelnek, alaposan dblitse le a kitett
terdletet, és fordulfjon orvoshot.
Allergiaban szenvedd betegek vagy
felhaszndlok esetén olvassa el a
www.ultradent.com weboldalon
elérhetd, atermék allergénjeire

HU

polimerizicid megel6zése érdekében

+ Az egymast koveld rétegekhez valo
kotés optimalizalasa érdekében ne
tavolitsa el az oxigéngatls réteget a
kompozit névekményes rétegei kozott.

+ Ugyeljen arra, hogy a kompozit
teljesen rétegz6ajon a rétegek kozott,

Lépésenkénti utasitasok
El6készités

1) Teljes endodontids elzarédss. Tiszttsa
meq a pulpalis padidt vattéval és
izopropl alkohollal, majd széritsa meg

2) Vigyen fel dentin kitGanyagot
ateljes készitményre a gyarts
utasitasai szerint.

3) Tavolisa el a Luer Lock kupakor,
ésroguitse a

PermaFlo™ Purple
Anatomiski indikativs kompozits

Produkta apraksts

PermaFlo™ Violetais kompozits i 68%
pildits, gaisma sacietejoss, radioaktivo
apstaroumy necauadigstistropss
metakilata bazes plistogs kompoaTts, ar
videjo dalipu izmeru 1p. Ta krasa palidz
noteikt saknu kanalu atveres, atjaunojot
z0bu péc endodontiskas procedaras,
Pirms sakat izmantot jebkuru no augstak
mmeta[wemproduknem uzmanig izlasiet
w3 wewsanas instrukciju un drogibas.

Plegadeshvma(s)
+ 1,2 ml piegades Sice
+ Plegadajamie uzgal
o Mikro 20 ga uzgalis
Lieto3anas indikacijas/
paredzétals mérkis

ajanlott adagolohegyet.
4) Azintraordlis alkalmazas el6tt
ellenérizze az dramlast.

Hasznélat

1) Vigyen fel < 1,0 mm -es PermaFlo
Purple kompozit réteget minden
csatorna nyilsra.

2) A385-515nm hulldmhosszi
tartomanyban > 800 mW/cm2
intenzitésti keményitsfény esetén
minden réteget 10 masodpercig
kell keményiteni

3) Helyezzen ideiglenes vagy
végleges helyredllitast

Feldolgozas

elkerilése érdekében

Amennyiben allergids reakcict észlel,
az érintett terilletet Gblitse le alaposan
vizzel, és a beteg forduljon onvosshoz.

Flgyelmmetesek és 6vmtezkedesek

\umue le a fecskendsit egy kozepes szintd
kozatt,

izmanto
tieSai un netiesai atjaunosanai gan.
gneks?a gan alzmugurfa regiona
ermarlo Violets var zmantot priekSejai

un aizmuguréjai atjaunosanai pec
endodontiskam procediram
Kontrindikacijas

+ Nelietot pacientiem ar zinamu jutibu
pret metakilatiem vai citiem svekiem.
Ja tiek noverots dermatts, zsitumi vai
ita veida alerdiska reakeija, rapigi
noskalojiet skarto vietu un ludziet
pauemam konsultéties ar savu arstu.
Alerdiskiem pacientiem va
lietotajiem skatit produktu alergénu
dokumentu s pieejams vietne
i ultradent.com, fa tiek novrota
alergiska reakcija, ripigi izskalojiet
fedarbibal paklauto vietu ar Gdeni un
iesakiet pacientam verstes pie arsta.

és haszndljon eldobhat6 véddboritét. Ha
nem hasznalnak védaboritdt, a fecskenddt
er kell tekinteni

Sl hasznala olyan
paceselnd el smer o
akrilétolra vagy més gyant

valo éradkenység Auerguas e,
borgyulladas vagy kiités esetén a
péciens forduljon a haziorvosahoz
Rkcrestsrennyerads cherilése
érdekében haszndljon tszta kesztyit

és tiszta mliszert.
Irényitsa dt a felsd fényt az d el

PermaFlo ™Purple
Compozit pentru indicarea formei anatomice

Descrierea produsului
Compozitul PermaFlo™ Purple este un
compozit cu continut de material de umplere
de 68 %, fotopolimerizat radioopac,
tixotropic, pe baza de metacrilat, cu
dimensiunea mede a particulelor de 1

Culoarea acestuia ajut3 a identificarea
orficlor canalului radicular atunci
cand se reface un dinte in urma unei
proceduri endodontice.
Bentrutoce produsele descise, it cu
atente siintelegefi toate instructiunile s
informatiie din fisa cu date de securitate
inainte de utilizare.
Formé(e) de administrare

+ Seringd de administrare de 1,2 ml

+ Varf de administrare:

o Varfmicro 20 ga

Indicatii e utilizare/
Destinatia produsului
Compozitele restaurative sunt utiizate pentru
restaurari directe si indirecte atat in regiunile
anterioare, Gt sin cele posterioare.

Iérolés és drtalmatlanitds

Ahulladékot a helyi szabalyok, irdnyelvek és
eldirésok szerint kell értalmatlanitani
Egyéb inform:
Jelentsen minden siilyos balesetet a
gyartonak és az lletékes hatésagnak

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

polimerizarea prematurs.

+ Pentru a optimiza cimentarea la fiecare
strat succesiy, nu indeprtati stratul de
inhibare a oxigenului dintre straturile
incrementale ale compozitului
Asiqurati polimerizarea completa a
compozitului ntre straturi

Instructiuni etapizate
Pregitire

1) Obturatie endodontica complets.
Curatati podeaua camerei pulpare
cuun tampon de bumbac si alcool
izopropilic i uscai.

Aplicati agentul de cimentare a
dentinei pe intregul preparat conform
instrucgiunilor producatorului.
Scoateti capacul tip luer

locksi atasai ferm varful de
administrare recomandat,
Verificatifluxul inainte de a

aplica intraoral

&

PermaFlo purple poate fi utlzat pertru Utilizare

restaurdri anterioare si posterioare in urma
procedurilor endodontice.

Ave

« Anuse utiliza la pacientii cu o
sensibilitate cunoscuta la metacrilati
sau alte rasini. Daca se observa
dermalita, roseala sau alta reactie
alergics, clat temeinic zona
expusa si indrumati pacientul sa
consulte medicu
In cazul pacientilor sau utilizatorilor
cu probleme legate de alergii
consultati documentul privind
alergenil produsului, disponibil la
wwultradent.com. Daca se observa
o reacie alergics, i bine zona
expusa cu apa si solicitafi- pacientului
sa consulte un medic.
ertismente si precautii
« Rasinile pot fi sensibile la expunere.
Anu se utiiza la pacientii cu o
sensibilitate cunoscutd [a acrilati sau
alte rasini. Daca apar reaciii alergice,
dermalita sau supli cutarate,
consultati medicul
Pentru a evita contaminarea
‘incrucisat, folositi manusi curate si un
insirument curat.
Redirectionati lumina
suspendata pentru a preveni

PermaFlo™ Purple
SRS BA| SR

AE MY

PermaFlo Purple SEIR=
20 8z 0w i Ee
SEE HE SRS
Az H2

22
e

THIE
ooy

OF 1%
0t
yarin mlorﬁ
it
o VIIIHﬂJ
o
: ir
4
i
.
=
oy
i)
=l

g
B

>

N,

=

i

L

nl

Y

g

s
n
Bl
kS
X

,

#Nm-;njgiﬁ

020002 ¢ 10t

2% g ° §

Z PO

[l =T}

N

Lz

Lo, k=3
Bog
N

S
o
<

Pa=a
@

o

[Ttz i T s R
oS
3
5

- N

0. oo o g ML
o mogt--4> 11

DL > % M

%
<
10
2>

- 2140 O 1ofjol:

=
.
U
EM
NS
Un

www. ulf rad

x

o

o
)

1o
A
n

[

Ny
I0-
B o
2

ENBMUQ

ot
“‘Wﬁ-m
+

ks

11010 ). pr SR,
Tro > pi 1o b
onuoazzzmum
T o 1Bgo K1 OHU
o Ao
)-rAHJ“ >
Toforis
g0
13
Eo)

o|Urt
ng
s

finlJ4y

U2
M To >
Joraflt

oo

e oerg
512 000uneop
>+ NS 3 02X M0
1o0RF, S840
> R a2
ZiRp e
167 Ere:

o

Hu

L0

i

.
[
rir
Prana;
-
%)

O Jj
o
T
=
1o,

o
forot
2]

o5

0oz
AT

o
O N AIME ZH00% L 2 3 0> 44 H1 > HUOJ0 KL G
2.

o

.ol
5
>
1o

1M oISt -
1§0ZT% 0402,
20duoprdnjo
021 S
o)

ot

h)
Zio
ok
3
n

Nup~e
ot
b

B3
o
%
o’

1) Aplicati < 1,0 mm strat de compozit
PermaFlo Purple peste fiecare orificiu
de canal,

Pentru lampile de polimerizare cu
ointensitate de > 800 mW/cm2 in
lungimea de unda de 385-515 nm,
polimerizati fiecare strat timp de

10 secunde.

Plasati restaurarea temporara

sau permanenta

Prelucrarea

Pentru a evita contaminarea incrucisata,
stergeti seringa cu un dezinfectant
intermediar fntre utilizari si folositi un husa
de protectie de unica folosint3. Daca nu se
utilizeaza o husa de protecie, seringa trebuie
tratatd ca fiind de unica folosinta
Depozitare si eliminare

Bliminati deseurile in conformitate cu
normele, orientarile i reglementarile locale.
Informati diverse

Raportai orice incident grav producatorului
si autoritatii competente
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /

801-572-4200
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iun pasakumi

+ Sveki var izraisit paaugstinatu jutibu.
eltae pacentm ar paaugstntu
jutibu pret akrila vai citiem svekiem. Ja

paradas alergiska reakcija, dermatits

vai zsitumi, pacientam jakonsultejas

Lai izvairtos no savstarpejas
inficesanas, izmantojiet tirus cimdus
un tiru instrumentu

Novirziet virsgaismu, lai noverstu
priekaicigu pohmenzé(\Lu

Lai optimizetu sasaisti ar katru
nakamo slan, nenonemiet starp

PermaFlo™ Purple
Anatomickj indikaénj kompozit

Popis vyrobku
Kompozit PermaFlo™ Purple je 68 %
wyplneny, svetlom tuhndic, radioopakny,
tixotropny,tekuty kompozit na béze
metakrylatu s priemernou vefkostou
Gastic 111, Jeho farba pomaha pri
identifikécii otvorov korefiového
kandlika pri rekonstrukcii zuba po
endodontickom zdkroku.
Pred pouitim akéhokolvek vjrobku si
pozorne precitate a pochopte vietky
EDW"Y ainformacie uvedené na karte
ezpecnostnjch tdajov.
Formy aplikovania
< 2ml aphka(na injekénd striekatka
+ Aplikatng hrot
©  Mikro hrot 20 ga
Indikacie na poutitie/Urceny tcel
Restorativne kompozity sa pouiivajti na
piame  neprae rekongtrukcie v predne]
3] zadne] oblast
PermaFle Purple je moiné pouiit
dpredne a1adné rekonstrukcie po
lodontickych zékrokoch.
Kontralndika'(ie
+ Nepouivat u pacientov so znémou
citlivostou na metakrylaty alebo
ivice, Ak a objavi dermatitda,
ik alebo ind alergicka reakcia,
jokladne: og\a(hmte exponovant
oblast a poziadajte L)ac\ema aby sa
poradil 5o svojimle
+ Informacie pre pacientov s alergiou
néjdete v dokumente o alergénoch
prevymbuk ktor st k dispozicii
na www.ultradent.com. Ak sa
objavi alergickd reakcia, oplachnite
exponované miesto dokladne vodou
a odpovude pacientovi konzultaciu
s jeho lekar

Varovania a bezpeénostné opatrenia

« Jice

6 byt senzibiizujdce
Nepouzivat u pacientov 5o znamou
citlivostou na akrylaty alebo iné
Tivice, Ak sa vyskytne alergicka
reakcia, dermatifida alebo vyrdzka,
pofiadaite pacienta, aby sa poradii so
svojim lekdrom.

+ Na zabranenie krizove] kontamindcie
pouzivajte Cisté rukavice
a disty nastmg‘

+ Presmerujte horné svetlo, aby ste

Lv

kompozitmateriala pieaugosajiem
slaniem esofo skabekfa
kavesanas slani.

« Parliecinieties, ka kompozits i pilniba
polimerizéts starp slaniem.

Lieto3anas instrukcija soli pa solim
Sagatavo3ana

1) Pilniga endodontiska obstrukcija,
Notiriet pulpalo virsmu ar kokvilnu un
izopropilspirtu un nosusiniet.
Uzkiajiet dentina saistvielu

visam preparatam saskana ar
raiotaja noradijumiem.

Nonenmiet luera blokeSanas vacinu
un droéi pievienojiet ieteicamo
piegadato uzgali

Pirms intraoralalas lieto3anas
parbaudiet pldsmu

Lietosana

1) Uzkigjet < 1,0 mm biezu PermaFlo
Violeta kompozita slani uz katras
kanala atveres.

Lai sacietinatu gaisma ar intensitati >
800 mW/cm2 vilpu garuma apgabal
385-515 nm, atru slani cietiniet

10 sekundes.

Piemerojiet pagaidu vai

pastavigu atjaunosanu.

Apstrade
Lai ivairitos no savstarpejas inficéSands,

noslaukiet gfirci ar vidéja fimena
dezinfekijas fidzekli starp lietojumiem un
izmantojiet vienreizejo barjeras uzmavu. Ja
barjeras uzmava netiek izmantota, Sirce
Jauzskata par vienreizejas lietosanas
Uzglabasana un utilizésana

Utlizejiet atkritumus saskana ar vietgjiem
noteikumiem un pastavoso kartibu.

Cita informacija

Par jebkuru nopietnu incidentu zinojiet
rafotajam un kompetentajai iestadei.

PermaFlo™ Purple”
Anatominis indikuojantis kompozitas

Produkto aprasymas

PermaFlo™ Purple” komporitas yra
68% uzpildomas, $viesa kietinmas,
spinduliuotés, tiksotropinis, birus
kompozitas, kurio pagrindg sudaro
metakilatas, kompozito vidutinis daleliy
dydis yra 11 Jo spalva padeda atpazinti
Saknies kanalo angas atkuriant dantj po
endodontines procedaros

priedlaikines polimerizacijos.
Norédami optimizuoti sukibima

su kiekvienu paskesniu sluoksniu,
nepasalinkite deguonies

slopinimo sluoksnio tarp misinio
inkrementiniy sluoksniy.

stikinkite, kad miginys yra visigkai
polimerizuotas tarp sluoksniy

produktais, atidZiai perskaitykite ir
supraskite visas instrukcijas ir saugos
Guomeny lapy informacijy
Pristatymo forma (-os)

* 1,2 ml tiekimo Svirktas

+ Tiekimo antgalis:

Mikro 20 ga antgalis
Naudojimo indikacijos / paskirtis
Restauraciniai kompozitai " naudu}am\
tiesioginems ir neueswoi
restauracqumsuek priekinéje, ek
uipakalingje srityse.

PermaFlo Purple” gali boti naudojamas

priekiniy ir uzpakaliniy danty restauracjoms

po endodontiniy procedar
Kontraindikacijos
+ Negalima naudoti pacientams, kurie
yra jautrds metakrilatams ar kitoms
dervoms. Jei pastebimas dermatitas,
berimas ar kita alergine reakcija,
alsarEm\ nuplaukite paveikta vieta ir
Kreipkités j gydytoja.
Pacientams ar vartotojams, kuriems
gal paselt alergine ekl - i
produkty alergeny dokumentg
esant] svetaingje www,ultradent.com
Jei pastebima a\erEme reakcia,
kruopsciai nuplaukite paveikia vieta
andeniu i kreipkites | gycytoj.

Etapinés i
Paruosimas

1) Visiskas endodontinis uZsikimsimas.
Pulpinj pavirsiy nuvalykite medvilne ir
izopropilo alkoholiu ir édziovinkite.
Vis3 preparata pagal gamintojo
instrukijas tepkite su danty riikiiu
Nuimkite Luer Lock dangtel} i tirtai
pritvirtinkite rekomenduojama antgalj
4) Pries &virkédami  burnos ertme,

patikrinkite srove.

Naudojimas
1) Kiekviena kanalo angg ufpildykite <
1,0 mm sluoksniu ,PermaFlo Purple”
kompozito.
Norédami kietinti &viesas, kuriy stipris
yra>800 mW / cm2, esant 385-515
nm bangos ilgiui, kietinkite kiekviena
sluoksn] 10 sekundiy

3) [dekite laiking ar

nuolatine restauracija

Apdorojimas
Siekiant isvengti kryzminio uisikrétimo,
Svirksta valykite tarpinio lygio dezinfekavimo
priemone naudojimo metu ir naudokite
vlenkar\me barjering mova. Jei barjeriné
Svirkstas turi boti

ai ir ats: g
Dervos galisuket padidejus
jautruma. Negalima naudoti
pacientams, kuriems nustatytas
Jautrumas akrilatams ar kitoms
dervoms. Jei atsiranda alergine
reakcia, dermamasav berimas,
beiptes ay

Noredami \sver:jgtl kryzmmm
uitersimo, naudokite dvarias pirétines
ir &vary instrumenta.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

SK

zabrénil predcasne] polymerizicii
Na optimalizéciu vazby na kazdG
nasledujicu vistvu neodstrafiujte
wistwu inhibujcu kyslik medzi
pritastkowjmi vrstvami kompozitu
Skontrolute, ¢ e kompozit Gplne
polymerizovany medzi vrstvami

Pokyny pre postup
Priprava

1) Vykonajte endodontickd obturéciu
Do pulpéinej oblasti vyistite vatou a
izopropylalkoholom 2 osuste

Na celj pripravok naneste dentinové
pojivo podla pokynov wrobcu.
Odstrarite uzaver Luer lock a
bezpecne pripewnite odporicany
davkovaci hrot,

Pred intraordlnou aplikéciou

overte prietok.

&

PouZitie

1) Na kaidy otvor kanalika naneste

vrstvu < 1,0 mm kompozitu
PermaFlo Purple.

Svetlami na vyturdenie s intenzitou >
800 mW/cm2 v oblasti vinovych dlzok
385-515 nm wytvrdzuite kaid vrstvu
10 sekiind.

Umiestnite dotasnu alebo

trvali vipli

Spracovanie

Aby ste predidli kifiovej kontaminaci,
utrite injekénd striekacku  dezinfekéngm
prostriedkom strednej Grovne medzi
poutitiami a pouZivajte jednorazovy
sterilng sacok. Ak sa nepouiiva ochranné
puzdro, injekénd striekatka ma byt pouiité
ako jednorazové

Skladovanie a likvidacia

Odpad zlikvidujte v stlade s miestnymi
predpismi, smernicami a nariadeniami
Rozne informacie

Vjrobcovia pnsmsnemu organu nahldste
kaZd( vainu udalos

www.ultradent.com / 1-800-552-5512/
801-572-4200

Nukreipkite papildoma
Siesa, kad isvengtumete

PermaFlo™ Purple
Kompozitza indikacijo anatomije

Opis izdelka
PermaFlo™ vijolicni kompozit je 68%
napolnjen, svetlobno utrjen, radioopaten,
thsctopn e kompar s oni
metakrilata s povprecno velikostjo delcev 1
1. Njegova barva pomaga pri prepoznavanju
odprin koreninskega kanala pri obnovi zoba
po endodontskem posequ.
Za vse opisane izdelke pred uporabo
natanéno preberite in se seznanite
zvsemi navodil in informacijami iz
varnostnega lista.
Oblika(e) dobave

+ 1,2ml dozima brizga

+ Konica za dovajanje:

o Konica micro 20 ga

Indikacije za uporabo/
predvideni namen
Obnovitveni kompoziti se uporabliajo za
neposredne in posredne ey
sprednjem in zadnjem ﬁ
PermaFlo Purple se lah eupurabua
2a sprednje in zadnje obnove po
endodontskih posegih.
Kontraindikacije

+ Ne uporablajte pri bmmkmmann
nbtulU\vuslHu 23 metakrilate
druge smole. Ce opazite dermanus
izpuscaje al drugo alergijsko reakcijo,
temeljito izperite \zpustav\LE
obmatje in napotite bolnika, naj se
posvetuje s svojim zdravnikom
bri bolnikih ali uporabnikin, ki imajo
tezave 7 aler \{n‘ glejte dokument o
alergenih izdelkih, ki je na voljo na
spletni strani www.ultradent.com.
Ce opazite alergijsko reakcio,
ipostavieng obmodie temelio
sperite 2 vodo, bolnik pa se mora o
tem posvetovati s svojim zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

W
PermaFio™/{—

+ Smole lahko povarotajo obéutjivost.
Ne uporabjajte pri bolnikih 2
mano obutliyostjo na Siate a
druge smole. Ce pride do razvoja
alerqijske reakije, dermaitsa al
ipustale i se pacient posvetuje s
svojim zdravnikom

Da se izognete navzkrizni
kontaminacij, uporabite iste rokavice
in ist instrument

« Preusmerite zgornjo svetiobo, da

PermaFlo™ Purge
FREIFIRT AR

PermaFlo™ Purple
) ZH
PR e B
PO P”’QE SHEE 1) RIS BRENER
Y LA EE T AT
ThES Fhut
ERETA ) RIS T
ERBERE R AARATE
nEmaae Evie,
o 3) X Luer Lock #¢EH
HETR . s,
B, oseearee EERBORERS,
- gL ) EORARR 2 BRI R,

o 47 90 ga RIF

ERE/FR
e AT REMNGEEX

BRERMEEES.

PermaFlo Purple Il FF85F
EFES.

2
g
e

BB RE, i
J&ﬁz&%i ﬂﬂ:i

i
£

KRS

SLeHR )
o
Sy
S
ot
&
039
i bins
X
et

SHoEE a
B D
R
g
Lok s
A 9

°If

SHBER U ANEES B IR,

A

S
X5 i

&
5
ot
X
i
kL
2

FHK®

0 R0 300D 8 o S 2 2 e

BB IR R R R S
° IpEHIrSZ KR

SR BT EE

Rons

- For professional use only

DE - Nur zur Anwendung durcf

- Pour usage professionnel

NL - Alleen voor professioneel

IT - Solo per uso professional

ES - Solo para uso profesiona

PT - Apenas para utilizagdo pre

- Endast for professionell a

DA - Kun til professionel brug
FI - Vain ammattikayttson

- la enayyehpaukr pron

CS - Pouze pro odborné poufi

fEF
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mm & PermaFlo Purple &
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EN - Medical Device
DE - Medizinprodukt
FR
NL

- Dispositif médical

- Medisch instrument
- Dispositivo medico

- Dispositivo medico

- Dispositivo médico

- Medicinska naprava
- Medicinsk anordning
- Ladketieteellinen laite

EL - Iatpotexvohoyiko mpoiov
(S - Lékarské zarizen

BG - MeguumHcko usgenve
HR - Medicinski uredaj

ET - Meditsiiniseade

HU - Orvostechnikai eszkoz

Iakoms vieniarini
Sandéliavimas ir Salinimas

Aliekas Salinkite pagal vietines taisykles,
gaires i reglamentus.

Ivairi informacija

Apie kiekvieng rimeg incidenta

batina praneéti gamintojui ir
kompetentingai institucijai.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200

SL

preprecite prezgodnjo polimerizacilo.
7a optimizacio vezi za vsako naslednjo
plast ne odstranite zaviralnega

sloja kisika med inkrementalnimi
plastmi kompozita.

Zagotovite, da je kompozit med
plastmi popolnoma polimeriziran

Navodila po korakih
Priprava

1) Popolna endodontska obturacija
Do pulpe ofistite z bombazem in
izopropilnim alkoholom ter posusite.
Vskladu z navodili proizvajalca na
celoten pripravek nanesite vezivno
sredstvo za zobovino,
Odstranite pokrovcek z nastavkom po
Luerju in varno pritrdite priporoceno
konico za dovajanie.
Pred intraoralnim nanosom
preverite pretok
Upnvaba
Na vsako odprtino kanala nanesite

<1,0mm plast kompozita
PermaFlo Purple.
Zaluti 7a utrjevanje 2 jakostjo > 800
mW/cm2 v obmogju valovne dolzine
385-515 nm vsako plast susite
10 sekund.

3) Namesite zacasno alitrajno obnovo,
Obdelava
Da se izognete navzkrizni kontaminacij,
obriite brizgo  zmernim razkuilom med
uporabo in uporabite rokay za prepreko
za enkratno uporabo. Ce se ne uporablja
zaiitni ovoj, je treba brizgo obravnavati kot
pripomotek za enkratno uporabo
Skladis¢enje in odstranjevanje
Odpadke odstranjuite v skladu z lokalnimi
pravill, smernicami in predpisi
Razne informacije
Obvestite proizvajalca in pristojni organ o
vsakem resnem incidentu.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /

801-572-4200
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PermaFlo™ Purple
Kompost li Jindika I-Anatomija

Deskrizzjoni tal-Prodott

PermaFlo™ Kompost vjola huwa 68% mimli,
imnixkef bid-daw, radjopaku, tixotropiku,
ibbazat fug kompost bil-metakrilat I
jiccirkola bidags ta'particella meda ta' 1
I\—ku\urue%hujghm biex jidentifika lorificj
tal-kanal tal-gherug meta jirestawra sinna
wara procedura endodonika
Ghall-prodotti deskritti kollha, agra
bir-reqqa u ithem Listruzzjonijiet u
l-informazzjoni kollha tal-SDS gabel |-uéu.
Forma/Forom tal-Kunsinna

MT

successly, tnehhixis-saff tal-nibizzoni
tal-ossigenu bejn is-saff inkrimental
tat-tahlita

Kun zqur li t-tahlita hija totalment
ippolimerizzata bejn s-saff

Istruzzjonijiet Pass Pass
Thejjija
1) Obturazgoni endodontika kompluta.

Naddaf -art pulpali bi-qoton u
-alkohol isopropiliku u ixxef.

PermaFlo™ Purple
Kompozyt markujacy ujscia kanatow

Opis produktu
Kompozyt PermaFlo™ Purple est
pehnionym w 68%, Swiatioutwardzalnym,
nieprzepuszczalnym dla promient
rentgenowskich, tiksotropowym, pynnym
kompozytem na bazie metakrylanu 0
Srednie] wielkosci czastek 1 p. Jego kolor
pomsgs i denifag s anat
crzeioego podzs odbudow b3 po
zabiegu endodontycznym.
W prypadku wszystich opisanych
produktéw przed uyciem nalezy uwainie
prEeca omumeC wspsiensuke

;. Siafank podajca 12l

o Aplikator Micro 20 ga
Wskazama do stosowania /

ughid lil-pazjenti biex jikkonsultaw
ittabib taghhom.

Twissijiet u Prekawzjonijiet

Ir-raatista' tohlog sensitizzazzjoni
Tuzax fug pazjenti b'sensittivita
maghrufa ghall-akriati jew tipi
ohrata'raza. Jekk tiviluppa
resujont alergia,dermatie, e
rax, ghid lil-pazjenti ikkonsultaw
fittabib taghihom

Biex tevita cross-contamination, uza
ingwanti nodfa u strument nadif.
Dawwar d-dawi ta'fug rasek biex
tevita polimerizzazzjoni prematura,
+ Biex tottimizza r-rabta ma' kul saff

PermaFlo™ Purple
KoMNO3HT 415 BOCCO342HUS aHATOMMM 3y6a

Onucasue npoaykta
Kownosur PermaFla™ nypypibii - 310
CBETO0TBEDXIaRMb, PEHTTEHOKOHTpACTHE,
IKCOTPOHGA TekyMt KOMIOSHT Ha OCHOBE
METaKHNETa CO CPEAHMM Pa3MEPON HaCTHL 1 MKH
C HaNOAHERHOCT:f0 Ha 68%. E10 ser noworaer
VIEHTHOULYDOBAT OTEEDCTHS KOpHeEBX
KaHanog NpH BOCCTaHOBTEH M 3y6a NoCTe
3HOROHTHHECKOTI NpOLEyDbL
lepeA MCNonb30BaHEN EHUMATENsHO
NONMTaiTe 1 YRCHITE WHCTPYKLUM 15 BCEX
NEPEUCTEHHbIX POJYKTOR, 3 TAKXE BC0
UHODMLYIO B NACTOpTE GesonacHocTh.
®opwma nocraskm

inpu 479 Aocraski o6 veou 1.2 wn

Hacapeu-nosarope

o Hacapwa Micro 20 ga

bejn -uii u uza komma i tintrema wara i
tintrema. Jekk ma tintuzax lqugh taklqugh,
is-siringa ghandha tigi ttrattata bhala

uu ta' darba

Haina u Rimi

Armi lHiskart skont ir-regoli i-inji gwida u
r-regolamenti lokali

Informazzjoni Mixxellanja

Irrapporta kwalunkwe incident serju lll-
manifattur u lill-awtorita kompetenti.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /

coer, 406 npegoTepanTy

DEXAEBPEMERHI NOTAMEPHALIAG.

118 AOCTHXEHNA ONTVMANGHOTD

Clen e € KX NOCTEAYOLI

0B He yaansiTe Croii wTMGNpoBaHA

KUCIOPORA MEX]Y NOCTAOBATeNoHEMM

O KOUTO3HTE.

+ Ybeurech B nOTHOT onMMEpHIAL
KOMTO3HTa MEXAY CIORMM 1 3y6an

801-572-4200

Mlowarossie uHCTpyKLAN
NoaroToska

1) BuinofiTe SHAOROHTALECky0 06TYpaLIK.
OUMCTUTE AHO NYALIOBOA KaMePs BATOT C
VIOMPOTIATOBM CTATON 1 BbICYLMTE.

2) Hanecre 6og, obecnevwsaoui
Cuen e ¢ AeHTHHOW, Ha

PECTaBDALMIOHHSIE KOMTO3NTS VCTOMbYHTCS 415
NPAMbLX 1 HeNDAMBIX ECTaBpaLIE K3K TepeHi,
72K 1 BOKOBbIX OTAENOB.
PermaFlo Purple KOXHO UCTons308aTt 475
PeCIaBpaLii NepeAHHX 1 XeBaTesisX 3608
I0CTE HAOAOHTHHECKAX TpOLEAYP.
Mpotuonokasanws
« He ucnons3yiite npenaparsl s

TeseHUA NALUMEHTOB C MOBBILENHOH

SYBCTBMTEEHOCTSR K METaKDATATaN 1

APYTUM KOMIO3UTaM. ECnM HabAkogaercs

T 8 COOTBETCTBNN C
YKGSAHIINY NPONIBOATEN.

3) CHUMMTE M103pOBCKUTE HAKOHEUHHK 1
HaJIEXHO TPUKDENITe pexoMexayensi
HaKOHEUHIK 419 AOCTaBK

4) Tlepej, BHYTPUPOTOBLIM UCIONL30BAHHEM

NpOBEPSTE TekyueCTs.

Vcnons3osame

0

HaHeciTe coit KOMNOSWTHOT Matepuana

Komporyy dowypenier s uane do

i
zarowno w odcinku przednim, jak | tylnym.
PermaFlo Purple moze byt stosowany do
uaupetnien w odcinku przednim i tylnym po
zablegach endodontycznyd

Nie uywac u pacjentéw ze stwierdzong

nadwrazliwoscia na metawl\any
Iub inne zywice. W przypadku
za0bserwowania zapalenia skory,
wys;/pk\ lub mneLrEakq\ alergicznej
adnie wyptul
skonsultowac sie z lekarzem,
W przypadku pacjentow lub
uzytkownikow 2 problemami
alergicznymi nalezy 2apozna sie 2
dokumentem otyczacym alergencw
w produkcie dostepnym na stronie
www.ultradent.com. W praypadku
za0bserwowania reakcji alergicznej
dokiadnie przepiukat narazony
obszar woda i skierowat pacjenta na
konsultacje do lekarza prowadzacego.
Ostrzezeniai $rodki ostroinosci
+ Zywice moga dziafac uczulajaco. Nie
uzywa u pacjentéw ze stwierdzong
nadwrazliwodcia na akrylany ub inne
iywice, Jedli wysaped kcja alergiczna,
zapalenie skory lub wysypka, pacjent
powinien skonsultowac sie 7 lekarzem
Ay uniknac przeniesienia zakazenia,
naleiy uiywat caystych rekawiczek i

. S‘fmqaila"kur‘\imnataWZmL 2) Applika agent li jghaqad id-dentina arty charakterystyki.
. P;’”‘f;éan{;",’;‘k‘rgﬂ,“z”g"ga ghal preparazzjoni shiha skond Forma aplikacji
P, N listruzzjonijiet tal-manifattur.
Indik t ghall-Uu/L-
Ghan Manaub o VR 3) Nehhi t1app Luer Locku + Aplikat
Komposti ta' restawr jintuzaw ghal restawr wahhal sewwa -ponta tal-
dirett u indirett kemm fir-regjuni ta
qudemituil e 4) Iwerifika Hluss gabel ma
Testawt ' quidiem u ' wars vara . tanpika inoralmen. berposr
proceduri endodontici Uiu )
Kontraindikazzjonijet 1) Applika saffta' < 1.0 mm ta kompost
+ Tuzax fug pazjent bisensitita Permaflo viola fug kull fetha ta-kanal.
maghrufa ghal metakrilati jew raza 2) Ghat-tnixxif bid-dwal bintensita ta" Przeciwwskazania
ohra. Jekk figi osservata dermatite, 2800 mW/cm2 fir-regjun tal-firxa
o e feaujoniallergia o ta 385-515 nm, nixef kul saff ghal
Fmd lll Fpaetib biex jikkonsultaw 10 sekondi
ttab\btag 3) Pogdi restawr temporanju
Gl parenijw tent bi probleni jew permanenti oK
i alrgy, refer gnad-cotumerc ;
duarlfegen tabprodotihuva Ipprocessar .
disponibbl N Biex tevta kony imsah
ek ‘a‘h‘gs‘e‘m’gjﬁggf\?;ﬁ;‘gr is-siringa bidizinfettant tal-livellintermedju

a€ narazony obszar

aysteqo prayrzadu

+ Aby nie dopuscic do przedwczesnej
polimeryzacji, naley odchyli¢ lampe
unitu na bok

+ Aby zoptymalizowac wigzanie z kaida

nastepna warstwa, nie usuwac warstwy

inhibicj tlenowej miedzy kolejnymi
warstwami kompozytu.

Upewni sie, ze kompozyt

pomigdzy warstwami jest

catkowicie spolimeryzowany.

Szczegélowe instrukcje
Przygotowanie

1) Pelna obturacja endodontyczna, Ocys¢
dno komory wacikiem nasaczonym
alkoholem zopropylowym i osuszyc.

2) Na caty preparat natd Srodek wiatacy

2ebing 2godnie 2 instrukca producenta
3) Zdejmijzatyczke Luer Lock | bezpiecanie
zamocu zalecany aplikator.

4) Przed zastosowaniem wewnalrzustnym

sprawd droznose aplikatora.

Uiycie

1) NalG warstwe kompozytu PermaFlo
Purple < 1,0 mm na kazde
ujécie kanalu.

2) W praypadku lamp polimeryzacyjnych

0 natezeniu = 800 mW/cm2 w zakresie
chugosi fali 385-515 nm, utwrdza
kazda warstwe przez 10 sekund.

3) Umies¢ uzupetnienie czasowe lub state.

Odkazanie

Aby uniknat krzyzowego zanieczyszczenia,
pomiedzy kolejnymi zastosowaniarmi

strzykawke nalezy przecierac $rodkiem
dezynfekujacym poziomu posredniego i
uiywat jednorazoweqo rekawa ochronnego.
Jesli nie uzywa sie rekawa ochronnego,
strzykawke naley traktowac jako

wyr6b jednorazowy

Przechowywanie i utylizacja

Odpady utylizowat zgodnie 2 lokalnymi
przepisami, wytycznymi i rozporzadzeniami
Inne informacje

Wszelkie powaine incydenty naleiy zgtosié
producentowi i odpowiedniemu organow
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200

PermaFlo™ Purple
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PermaFlo nypypHsii TonuHOT < 1,0 1
2 KaKJ0E OTEEPCTUE KaHaTa

epMATHT, il W
PEGKLYS, TUTETHO TPOMOFTE OTKDBITYO
0BT H NONpOCHTE NaLyeHTa
IPOKOHCYTHPOBATCA ¢ BpatOM

+ [P naweKTOR Wi non3ogareneh,
ML NpOBTEMsI € anTeprUe,

Q. AOKJMENT O THCYTCTEY 0N B
PORYTe anneprera, A0CTyMHbl
2 66 com.

c
UHTEHCUBHOCTLH0 > 800 MBT / cM2 B
avanasoe Ak B0k 385-515 i,
OreepXgaiiTe KaKAbi Ot B Teveke
10 cexymp.

3) Yorawosire pevenyio wi
OCTOSHHYIO PECTaBpaLG)

TlpH BO3H/KHOBEHIA AMepTeCkoii
PEAKYM TURTEAHO TOWDiiTe 06aCTs
BMELTENLCT3 RO 1anpocHTe
nawwenta ero

B W3GEXaHIE NEPEKPECTHOTO SaTpASHeHI
IPOTAPAITE WYL MEXAY MpAMEHEHHAM
CPEACTBOM Cpeateii

TlevalyM BPatom.

Ocobsie ykasans
Mepbi NPeAOCTOpOXHOCTH

+ CHOTSI MOTYT NOBBILIATh HyBCTBMTETEHOCT,
He ucnonb3yiite npenaparel 41a nederis
NALYIEHTOR C U3BECTHOH NOBBILICHHOTH
yBCTBMTENSHOCTBIO K KPHAGTAM It APYTHM
cuonaw. MlpH pa3BuTAN aNEpTUIECKOl
PeaKL, ACPMATHTa W CHA OBPaTHTECH
xBpavy.

B0 US6eXaHIE NEperpecTHOro
SaTPRIHEHI HCTOMG3iTe wnCTie
IEDHGTII H HIHCTHE AHCTDYMENTS.
leperanpassre sepxsii
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GA - Uirlis leighis
LV - Mediciniska ierice
LT - Medicinos prietaisas
MT - Apparat mediku
RO - Dispozitiv medical
SK - Lekdrsky pristroj
SL - Medicinska naprava
NO - Medisinsk enhet
PL - Wyréb medyczny
RU - MeguumHckoe W3penne
TR - Tibbi Cihaz

b

AR - b jlg>

TH - gUasaimomsuwng
-ol2 7|7

IH - Byr 88w

A - ERigER

* ns:andagiuuna 1.2 va.
+ Unens: uanda:
L 9, flulas20ga

AMBHOCTH U uCTons3yiTe opopaoesie
SaUTHIE HexTbl. ECTH SAUTHEE HEXT! He
HNOTL3Y1OTC, WINPHL CIEAYeT PACCHATpUSTE
xaK opHopasoaie

XpaHeHue n yTunu3ayus

YIAMApyiiTe OTXORe B COOTBETCTBIN C MECTHbIM
IPRBHAGMH, MHCTDYKLIASA W HOPMAMS

Mposas uhdopmauns

COOBTE 0 706X CepHeHbX HALIMAEHTSK
IPOIBOZHTENO U KOMMETEHTHONY Opraty.
wwwultradent com /1-800-552-5512/
8015724200
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PermaFlo™ Purple
Anatomi Belirleme Kompoxziti

Uriin Agiklamast

PermaFlo™ Purple kompoit %68
dolduruculy, iskla sertlesen, radyoopak,

tiksotropik, metakriat bazl, 1y ortalama
parcacikboyutun safip s b
ompottr. Rengi, endodontik bir

. oA
5 W\wuaiﬂ\)auusm
Auuzthia:duaou

msdasey
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kok kanal agulaninin belirlenmesine
yardimer olur
Agilanan tim drinler icin kullanmadan
Gce tam talimatlari ve SDS bilgilerini
dikkatlice okuyun ve aniayin.
Uygulama Sekii (sekilleri)

+ 1.2 ml uygulama sirngasi

o e e
2) mmsanun|uaWunaaumsw\Nu Kullanim Endikasyonlari/
fvKuamUBUC Kullanim Amact
3) noarnsau Luer Lock nastatdu Restoratif kompozitler hem anterior hem
SooAuusi Ay de posterior bolgelerde direkt ve indirekt
restorasyonlar icin kullani:
4) asyaaumslkarioulimetu Permafs o Purple, endodontik prosediirler
govlin sonras! anterior ve posterior restorasyonlar
nsté igin kullaniabilc
1) 16 < noulwdn PermaFlo Purple Kontrendikasyonlar
01000, i . veya dider rezinlere

2) AkSuMSsULLEATANUITY
> 800 mW/cm2 luusw
ANUEAAU 385-515 nluwas
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EN - Importer
DE - Importeur
FR - Importateur
NL - Importeur
IT - Importatore
ES - Importador
PT - Importador
SV - Importor
DA - Importgr
FI' - Maahantuoja
EL - Eloaywyéag

CS - Dovozce
BG - BHocuTen
HR - Uvoznik

ET - Importija

HU - Importér

GA - Allmhaireoir
LV - Importetajs
LT - Importuotojas
MT - Importatur
RO - Importator
SK - Dovozca

SL - Uvoznik

NO - Importgr
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www.ultradent.com / 1-800-552-5512
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PermaFlo™ Purple
Anatomical Indicating Composite

sy (C € 0044

505 West Ultradent Drive (10200 South)

South Jordan, Utah 84095 USA

hassasiyeti oldugu bilinen hastalarda

kullanmayin. Dermati, dokant veya
bagka bir alerjik reaksiyon gorulirse
alerj gelisen alani fyice ykayin
ve hastaya doktoruna danigmasi
qerektigini belirtin

+ Alerji sorunlari olan hastalar veya
kullaniclar igin www.ultradent.com
adresinde bulunan Gron alerjen
belgesine bakin. Alerjk reaksiyon
gortilirse maruz kalan bolgey! suyla
fyice yikayin ve hastaya doktora
bagvurmasini soyleyin

Uyarilar ve Onlemler

+ Rezinler duyarlilik olusturabili
Alrilat veya diger rezinlere karsi
hassasiyeti oldugu bilinen hastalarda
kullanmayin A\erﬁ\k reaksiyon,
dermatit veya dokinti meydana
gelirse, hastaya doktoruna danigmas!

ereknilm belirtin.

. gapraz ontaminasyonu onlemek
\im temiz eldivenler ve temiz bir
alet kullanin.

+ Erken polimerizasyonu dnlemek icin
tepe igigint bagka yone cevirin

Manufactured in the USA from globally sourced materials

[ECIREP] Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30

sonra bir dli restore edilirken
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TR

+ Takip eden her tabakaya baglanma
qliciinii optimize etmek igin
Kompozitin inkremental tabakalar
arasindaki oksilen inhibisyon
tabakasini kaldirmayin.

+ Kompozitin tabakalar arasinda
tamamen polimerize oldugundan
emin olun

Adim Adim Talimatlar
Hazirlik

1) Endodontik obturasyonu tamamayin.
Pulpa tabanini pamuk ve izopropil
alkol kullanarak temizleyin

ve kurulayin.

Ureticinin talimatlanina gére
preparatin tamamina dentin bonding
ajan uygulayin

Luer Lock kapagini gikarin ve
Gnerilen uygulama ucunu gavenli bir
sekilde takin

&

Agiz gl uygulamadan once
akisi dogrulayin.
Kullanim

1) Herkanal deligine < 1.0 mm PermaFlo
Purple komporit tabakas! uygulayin
385-515 nm dalga boyu bolgesinde >
800 mW/cm2 yoguniuga sahip Isiklar
sertlegtirmek cin her katmani 10
saniye sertlegtirin.
Gegici veya kalic
restorasyon yerlesfirin
islemden Gegirme
Capraz kontaminasyonu onlemek cin her
Kullanimdan sonra sirngay orta diizeyli bir
dezenfektan ile dezenfekte edip silin ve tek
kullanimiik bariyer ki kullanin. Bariyer
falf kullaniimiyorsa, sirnga tek sefer
kullanilip atilmalidir
Saklama ve imha
Atiklan yerel kurallara, yonergelere ve
diizenlemelere gére imha edin
Cesitli Bilgiler
Ciddi herhangi bir olay olmasi durumunda
{reticiye ve yetkili makama bildirin,
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200
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